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rotacionales [en azul]) con los intervalos de confianza del 95% para cateterismos 
cardíacos terapéuticos con adquisición rotacional 3D por grupos de peso. 
 
Tabla 23. Tamaños de imagen y modos de archivo (“binned”, “unbinned”) para 
distintos modos de adquisición y tamaños de campo. 
 
Tabla 24. Niveles locales de dosis de referencia para estudios electrofisiológicos. 
 
Tabla 25. Niveles locales de dosis de referencia (Pka [cGy.cm2] y Ka,i,rp [mGy]) para 
cateterismos cardíacos diagnósticos y terapéuticos pediátricos con y sin adquisición 
angiográfica rotacional en modo CBCT por grupos de edad. Se muestran los niveles de 
referencia de Pka y Ka,i,rp por adquisición rotacional (rPka,rot y rKa,i,rp [en azul]) y 
porcentaje de aumento de dosis sobre el total (%). 
 
Tabla 26. Niveles locales de dosis de referencia (Pka [cGy.cm2] y Ka,i,rp [mGy]) para 
cateterismos cardíacos diagnósticos y terapéuticos pediátricos con y sin adquisición 
angiográfica rotacional en modo CBCT por grupos de peso. Se muestran los niveles de 
referencia de Pka y Ka,i,rp por adquisición rotacional (rPka,rot y rKa,i,rp [en azul]) y 
porcentaje de aumento de dosis sobre el total (%). 
 
Tabla 27. Comparación de valores de mediana y tercer cuartil de Pka publicados para 
procedimientos cardíacos diagnósticos por grupos de edad.  
 
Tabla 28. Comparación de valores de mediana y tercer cuartil de Pka publicados para 
procedimientos cardíacos terapéuticos por grupos de edad.  
 
Tabla 29. Comparación de valores de mediana de Pka publicados para procedimientos 
cardíacos (diagnósticos y terapéuticos) por grupos de edad. 
 
Tabla 30. Comparación de valores de mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka, Ka,i,rp y 
tiempo de escopia para cateterismos cardíacos diagnósticos y terapéuticos por grupos de 
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ABREVIATURAS 
3D  Tridimensional 
ALARA As Low As Reasonably Achievable. Tan bajo como sea razonablemente 
posible 
BG   Fondo 
CBCT  Cone Beam CT 
DICOM  Digital Imaging and Communications in Medicine 
Do  Dosis medida en el alojamiento central (en un maniquí de TC) 
Dp  Dosis periférica (en un maniquí de TC) 
ENAC  Entidad nacional de acreditación 
ESAK  Kerma en aire en la superficie 
FOM   Figura de mérito 
H   Hombre 
HCSR   Resolución a alto contraste 
IC   Intervalo de confianza 
ICRP  Comisión Internacional de Protección Radiológica 
ICRU  Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Ka,i,rp  Kerma en aire incidente en el punto de referencia de entrada al paciente 
LDPE   Polimetilpenteno de baja densidad 
M   Mujer 
MTF   Función de transferencia de modulación 
NRD  Niveles de referencia para diagnóstico 
OIEA   Organismo Internacional de Energía Atómica 
Pka  Kerma-área en aire 
pl   Pares de líneas 
PMMA Polimetilmetacrilato 
PMP   Polimetilpenteno 
Q75   Percentil 75 
ROI   Región de interés 
SD   Desviación estándar 
SNR   Relación señal-ruido 
TC  Tomografía computarizada 
UH   Unidades Hounsfield 











The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
(UNSCEAR) has stated that interventional cardiology is one of the main sources of 
artificial radiation for the world population. Such procedures are complex and may 
involve prolonged irradiation, meaning that patients are subjected to higher radiation 
doses than those encountered in general radiology. Complex percutaneous coronary 
interventions and cardiac electrophysiology procedures are associated with high 
radiation doses and sometimes result in patient skin doses high enough to cause 
radiation injury and increased risk of cancer. In recent years there has been a large 
increase in the number and type of paediatric cardiac interventions performed, 
especially the diagnosis and treatment of congenital heart disease. Particular attention 
should be paid to the radiation doses received by paediatric patients as they are more 
sensitive to radiation; lifetime cancer risk for those exposed as children may be 2 or 3 
times higher than for a population exposed at all ages. Children are more radiosensitive 
than adults with respect to leukaemia and thyroid, skin, breast and brain cancers.  
The complexity, and consequently the radiation exposure involved in interventional 
cardiology are variable. Radiation protection is an aspect of care that should not be 
neglected; exposure should be minimised during collection of diagnostic information by 
following optimised protocols i.e. obtaining the required images with the minimum 
radiation dose.  
Use of diagnostic reference levels in both diagnostic and therapeutic procedures, and the 
use of guidelines for good clinical practice are critical to achieving this. The concept of 
diagnostic reference levels was introduced by the International Commission on 
Radiological Protection in 1991, and in 1999 the European Commission issued 
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Radiation Protection 109 (RP 109), ‘Guidance on diagnostic reference levels (DRLs) 
for medical exposure’. This document highlights the importance of establishing DRLs 
for high-dose medical procedures such as interventional cardiology in patients sensitive 
to radiation, especially children. The approach most commonly used to establish DRLs 
for adults has been to consider an average-sized adult. The wide variation in body 
habitus means that this is not appropriate for children and it used to be recommended 
that DRLs were defined according to age groups; however, there is a move, supported 
by the International Commission on Radiological Protection, to define DRLs according 
to weight categories.  
In recent years new imaging techniques such cone beam computed tomography (CT) 
have been developed, necessitating new guidance on radiation protection. 
Cone beam CT operates on the same principle as conventional CT, with the exception 
that an entire volumetric image is acquired during a single (partial) rotation of source 
and detector around the patient; this is possible because it uses 2D detectors rather than 
the 1D detectors used in conventional CT. The cone beam CT scanner can be mounted 
on a C-arm to allow real-time volumetric image acquisition and accurate 3D 
characterisation of vessels and adjacent structures. When invasive catheter study is 
indicated for diagnostic or therapeutic purposes cone beam CT images can easily be 
obtained without lengthy catheterisation and can be immediately and accurately related 
to real-time fluoroscopy to give a 3D overlay roadmap in the cardiac catheterisation 
laboratory; cone beam CT images can thus produce at least some of the information that 
would be acquired with a multi-slice scanner. 
Cone beam CT is potentially useful for paediatric cardiac catheterisation as it can be 
used to acquire high resolution 3D images of vascular volumes and gives the option of 
visualising complex spatial relationships from any angle, thus offering clinical benefits 
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in terms of planning and guiding surgical and non-surgical interventions. Fusion of 3D 
reconstructions with live fluoroscopic images during catheterisation can be used to find 
the best fluoroscopic angle during catheter-based interventions, to guide the wire or 
catheter in difficult vascular crossings, to choose the most appropriate material for 
catheterisation or to define and achieve the optimal position for implants such as stents 
or valve prostheses. 
Although there have been several recent evaluations of patient radiation doses in 
paediatric interventional cardiology there have been almost no studies of patient doses 
in cone beam CT in this context. Paediatric cardiologists need to know what radiation 
dose patients receive when cone beam CT is used, in order to ensure that use of this new 
imaging technique is justified and to optimise protocols. 
Before new equipment or techniques are used clinically, acceptance and characterisation 
in terms of dose and image quality is required. Interventional X-ray systems must 
undergo a series of tests prior to use to ensure that the equipment performs satisfactorily 
in clinical practice. This physical characterisation helps cardiologists select the 
protocols and operation modes that will provide images of sufficient quality (at an 
appropriate dose) to guide and document procedures.  
In late 2008 the University Hospital of La Paz paediatric cardiology department 
acquired a biplane X-ray angiography system, one of the first in Europe which allowed 
cone beam CT acquisitions in paediatric cardiology. The aim of this study was to 
determine local DRLs for paediatric interventional cardiology, since there were no 
established DRLs for this context, and to quantify the contribution of 3D rotational 
angiography to radiation doses. 
Preliminary work included full characterisation of the angiography system in terms of 
dose and image quality for all image acquisition modes and clinical protocols of the 
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equipment, in order to verify the acceptability of the system for paediatric interventional 
cardiology from the point of view of radiation protection. 
 
Materials and Methods 
Clinical procedures were performed using a biplane X-ray angiography Siemens Artis 
Zee VC13, customised for paediatric interventional cardiology. The system was 
characterised using the protocols agreed during the European programmes ‘Dose and 
image quality in digital imaging and interventional radiology’ (DIMOND) and ‘Safety 
and efficacy for new techniques and imaging using new equipment to support European 
legislation.’ (SENTINEL).  
Two fluoroscopy protocols and two cine acquisition modes were selected for paediatric 
cardiac applications. Cone beam CT image acquisition was performed using the frontal 
detector with the following parameters: 200º rotation with an angulation step of 1.5º; 5s 
acquisition time; projection on 30cm x 40cm flat-panel detector with a field of view 
measuring 48cm or 42cm along the diagonal. Two rotational acquisition modes were 
used: a cardiac diagnostic protocol and a low dose protocol.  
Patient dose data was collected using the method recommended by the European 
Commission Consortium’s SENTINEL programme. The following data were recorded 
at the end of procedures: procedure code, patient age, gender, weight and height; kerma-
area product; the incident air kerma at the patient entrance reference point (a point along 
the central ray of the X-ray beam, 15cm back from the isocentre and towards the focal 
point); total number of cine frames; duration of fluoroscopy. The sample of procedures 
was divided into electrophysiology procedures and cardiac catheterisations and 
procedures were categorised as diagnostic or therapeutic. 
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Results 
The biplane cardiac paediatric interventional system with cone beam CT capability was 
characterised in terms of image quality and associated radiation dose. Two 3D rotational 
angiography protocols were also compared. Paediatric-specific protocols must ensure 
lower patients doses whilst still providing images of sufficient quality. The cone beam 
CT protocols we assessed provided noisy images but had very good spatial resolution; 
they permitted the imaging of high-contrast structures during angiographic procedures.  
Between November 2009 and December 2014 radiation data were collected for 1199 
procedures involving 888 patients. The distribution by category was as follows: 
diagnostic electrophysiology n = 18; therapeutic electrophysiology: n = 182, diagnostic 
cardiac catheterisation: n = 271; therapeutic cardiac catheterisation: n = 728. Cone 
beam CT scans were acquired for 68 diagnostic and 102 therapeutic cardiac 
catheterisation procedures. 
Proposed local DRLs for diagnostic electrophysiology procedures were: 11,3 Gy.cm2 
(kerma-area product), 83,2 mGy (incident air kerma), 17,1 min (fluoroscopy time) and 
175 cine frames; the corresponding values for therapeutic electrophysiology procedures 
were 13,1 Gy.cm2, 194,2 mGy, 33,3 min and 196 cine frames respectively. 
DRLs for cardiac catheterisation were defined on the basis of five age categories and 
five weight categories. The third quartile values for kerma-area product due to cone 
beam CT acquisition for diagnostic and therapeutic procedures respectively by age 
category were: <1 year: 0,6 Gy.cm2 and 0,8 Gy.cm2; 1-5 years: 1,2 Gy.cm2 and 
1,1Gy.cm2; 5-10 years: 3,0 Gy.cm2 and 1,8 Gy.cm2; 10-16 years: 4,8 Gy.cm2 and 3,6 
Gy.cm2; ≥16 years: 5,1 Gy.cm2 and 13,9 Gy.cm2. 
The corresponding values by weight category were: <5 kg: 0,8 Gy.cm2 for diagnostic 
procedures; 5-10 kg: 0,8 Gy.cm2 and 1,0 Gy.cm2 for diagnostic and therapeutic 
	  	   40	  
procedures respectively; 10-22kg: 1,2 Gy.cm2 and 1,3 Gy.cm2; 22-40 kg: 3,8 Gy.cm2 
and 2,3 Gy.cm2; ≥40 kg: 5,0 Gy.cm2 and 6,4 Gy.cm2. The percentage increase in 
reference levels for air kerma-area product due to cone beam CT ranged from 5,7% for 
therapeutic procedures for the 22-40 kg weight category to 16,1% for diagnostic 
procedures in the <5 kg category. 
Patient doses were compared with published values to identify options for 
improvement. Local DRLs can be used by other hospitals as a benchmark when 
considering whether further optimisation techniques are needed. 
 
Conclusions 
1- We described the image quality and radiation doses associated with a biplane 
system with 3D rotational angiography capability dedicated to paediatric 
interventional cardiology. 
2- Image quality and radiation dose were assessed in various operating modes and both 
available cone beam CT protocols. Using the low-dose cone beam CT protocol it is 
possible to reduce patient dose by (on average) a factor of 3 relative to the standard-
dose protocol whilst maintaining adequate image quality. 
3- DRLs for diagnostic and therapeutic cardiac catheterisation were defined for age 
categories ( <1 year; 1-5 years; 5-10 years; 10-16 years; ≥16 years) and weight 
categories (<5kg; 5-10kg; 10-22kg; 22-40kg; ≥40kg). 
Standardising age-based DRLs with reference to the kerma-area product for the 1-5 
year category produced the following results for the age groups in ascending order: 
45%, 100%, 208%, 379% and 587% for diagnostic procedures and 41%, 100%, 
233%, 554% and 1419% for therapeutic procedures. Standardising weight-based 
DRLs with reference to the kerma-area product for the 5-10kg weight category 
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produced the following values for the weight categories in ascending order: 37%, 
100%, 240%, 477% and 1038% for diagnostic procedures and 24%, 100%, 214%, 
545% and 1270% for therapeutic procedures. 
4- The contribution of cone beam CT to the DRLs was also quantified. The 
contribution of rotational acquisition to the local kerma-area product age-based 
DRLs ranged from 14% for therapeutic procedures in the <1year age group to 6,7% 
for therapeutic procedures in the 5-10 year age group. In terms of weight-based 
DRLs the corresponding values ranged from 16,1% for diagnostic procedures in the 
<5kg weight category to 5,7% for therapeutic procedures in the 10–22kg weight 
category. 
5- Using cone beam CT does not involve a substantial increase in patient dose given 
the benefit of the diagnostic information it provides. Cone beam CT enables three-
dimensional characterisation of vessels and adjacent structures, thus avoiding the 
transfer of the patient to another room, the administration of more contrast agent and 
possibly additional anaesthesia. Although cone beam CT was used in 14% of 
therapeutic procedures and 25% of diagnostic procedures in this study the patient 
doses we obtained are within the published ranges for studies that did not use cone 
beam CT. 
6- For cardiac electrophysiology procedures in a sample of 200 procedures in 
paediatric patients with an average weight of 10kg and an average age of 10 years, 
local DRLs were defined based on the third quartile values for air kerma-area 
product and incident air kerma at the patient entrance reference point, fluoroscopy 
time and number of cine frames The air kerma-area product reference value for 
therapeutic procedures was 1,15 times greater than that for diagnostic procedures. 
Local DRLs were not defined according to age or weight categories. In the case of 
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diagnostic procedures this was because we did not have a sufficiently large sample 
and in the case of therapeutic procedures because we failed to demonstrate 
systematic relationships between dose and age or weight. 
 
 
DESCRIPTORS: Cone beam computed tomography, dosimetry, paediatrics, cardiac 








El Comité Científico de Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica 
(UNSCEAR) indica que una de las fuentes principales de radiación artificial a la 
población mundial es la cardiología intervencionista. Los procedimientos 
intervencionistas cardíacos son complejos y los pacientes reciben mayores dosis de 
radiación que en radiología convencional. Las intervenciones coronarias percutáneas 
complejas y los procedimientos electrofisiológicos se asocian con altas dosis de 
radiación y, a veces, implican dosis en la piel tan elevadas que pueden causar lesiones y 
aumentan el riesgo de padecer cáncer. En los últimos años ha aumentado 
considerablemente el número y el tipo de intervenciones cardíacas pediátricas, 
especialmente el diagnóstico y tratamiento de defectos cardíacos congénitos. Los 
pacientes pediátricos, al ser más sensibles a la radiación, requieren una atención 
especial desde el punto de vista de la protección radiológica. Los niños expuestos a la 
radiación tienen mayor probabilidad de padecer cáncer (el riesgo es de 2 a 3 veces 
mayor) que el resto de la población y son más radiosensibles a tumores de tiroides, piel, 
mama, cerebrales y leucemia.  
La complejidad de los procedimientos cardiológicos intervencionistas y, por tanto, las 
dosis de radiación asociada son variables. Uno de los aspectos que no debe descuidarse 
es la protección radiológica. La exposición a la radiación debe minimizarse durante la 
adquisición de información diagnóstica, siguiendo el criterio de optimización. Es decir, 
hay que realizar una intervención eficaz para que la imagen se adquiera con la mínima 
dosis de radiación posible. Una herramienta fundamental para conseguirlo es la 
utilización de Niveles de Referencia para Diagnóstico, tanto en procedimientos 
diagnósticos como terapéuticos, así como la utilización de guías de buena práctica 
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clínica. La Comisión Internacional de Protección Radiológica introdujo el concepto de 
Niveles de Referencia para Diagnóstico en 1991. En 1999 la Comisión Europea publica 
la guía Protección radiológica 109 “Guía sobre los niveles de referencia para 
diagnóstico (NRD) en las exposiciones médicas”, donde se insiste en la importancia de 
establecer niveles de referencia para diagnóstico en procedimientos que implican altas 
dosis de radiación, como la cardiología intervencionista y particularmente en pacientes 
sensibles a la radiación, especialmente niños. Los niveles de referencia para diagnóstico 
en adultos dependen del tamaño del paciente, por lo que se establece una talla media o 
paciente “estándar”, pero en niños es más complicado debido a la gran variabilidad 
morfológica, por lo que se recomienda establecer esos valores por grupos de edad. Sin 
embargo, existe una tendencia apoyada por la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica para establecer esos valores por grupos de peso. 
En estos últimos años han aparecido nuevas técnicas de imagen, como la tomografía 
computarizada de haz cónico (“cone beam CT”), que requieren nuevas 
recomendaciones respecto a la protección radiológica. En casos en los que haya que 
realizar un cateterismo, bien diagnóstico, bien terapéutico, esta modalidad del “cone 
beam CT” puede sustituir, en parte, la información que daría la adquisición en un 
escáner multicorte, por lo que se evitaría el traslado del paciente a otra sala, más 
administraciones de medios de contraste y una posible anestesia adicional. Esto se debe 
a que las imágenes de angiografía rotacional pueden ser fácilmente adquiridas sin 
prolongar el cateterismo, mostrando en una única inyección de contraste toda la 
anatomía cardíaca y vascular en múltiples angulaciones, lo que permite diseñar la 
estrategia de intervencionismo a realizar y la curvatura ideal de los catéteres a emplear. 
La fusión de imágenes volumétricas reconstruidas con imágenes fluoroscópicas en 
tiempo real durante un cateterismo permite encontrar el ángulo apropiado para guiar el 
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catéter a lugares de difícil acceso, elegir la mejor herramienta para realizar el 
cateterismo o definir y alcanzar la posición óptima para implantes o válvulas protésicas. 
Recientemente se han publicado algunos estudios sobre dosis de radiación a pacientes 
en cardiología intervencionista pediátrica, pero hay todavía muy pocos datos sobre la 
contribución de las imágenes volumétricas adquiridas en modo “cone beam CT” a la 
dosis total que recibe el paciente en este tipo de procedimientos. Los hemodinamistas 
pediátricos necesitan conocer la dosis de radiación recibida por los niños cuando se 
utiliza la angiografía rotacional para poder justificar su uso y optimizar los protocolos 
utilizados. 
Antes del uso clínico de un angiógrafo, la aceptación y caracterización del equipo en 
término de dosis y calidad de imagen requiere llevar a cabo una serie de pruebas para 
asegurar que el equipo se utilizará de manera correcta en la práctica clínica. Para ello se 
miden diferentes magnitudes dosimétricas utilizando maniquíes apropiados en 
condiciones normales de operación, que simulan pacientes de diferentes espesores en 
los distintos modos de imagen utilizados: fluoroscopia, cine y la angiografía rotacional 
3D o “cone beam CT”. La evaluación de la calidad de imagen se realiza mediante 
objetos de test. Esta caracterización ayuda a los cardiólogos a seleccionar los protocolos 
más adecuados, con la calidad de imagen suficiente para guiar y documentar el 
procedimiento. 
A finales de 2008 se adquirió en el servicio de cardiología infantil del Hospital 
Universitario La Paz un angiógrafo biplano y fue uno de los primeros equipos 
instalados en Europa con capacidad para realizar adquisiciones angiográficas 
rotacionales tridimensionales en modo “cone beam CT”. Como se carecía de niveles de 
referencia para diagnósticos en procedimientos de cardiología intervencionista 
pediátrica y se desconocía la contribución a la dosis de radiación de la técnica de 
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imagen “cone beam CT”, se hizo este estudio para establecer dichos valores a nivel 
local. Previamente se realizó una caracterización dosimétrica y de calidad de imagen de 
los distintos modos de operación del equipo y protocolos de adquisición utilizados con 
el fin de verificar si eran adecuados para realizar estudios cardiológicos 
intervencionistas pediátricos desde el punto de vista de la protección radiológica.  
 
Material y métodos 
Para realizar los procedimientos clínicos se utilizó un angiógrafo biplano Siemens Artis 
Zee VC13. Se caracterizó según los protocolos establecidos por los programas de 
investigación de la Comisión Europea “Dosis y calidad de imagen en imágenes digitales 
y radiología intervencionista” (DIMOND) y “Seguridad y eficacia para nuevas técnicas 
de imágenes usando nuevo equipamiento para apoyar la legislación europea” 
(SENTINEL). 
Se seleccionaron dos protocolos de escopia y dos de cine para realizar los 
procedimientos cardíacos pediátricos. La adquisición rotacional en modo “cone beam 
CT” se realizó con el detector frontal, adquiriendo imágenes de todo el volumen de 
interés en una única rotación parcial del tubo de rayos X y el detector. Los parámetros 
utilizados fueron: rotación de 200º, 5s de duración, adquiriendo una imagen cada 1,5º 
(133 imágenes en cada adquisición). El tamaño de campo fue 48 o 42 cm en la 
dimensión diagonal y la distancia foco-detector fue 120 cm. Se utilizaron dos modos de 
adquisición rotacional, un protocolo cardíaco diagnóstico y un protocolo de baja dosis.  
El registro de los datos dosimétricos de los pacientes se hizo según el método 
recomendado por el programa de la Comisión Europea SENTINEL. Al final de cada 
procedimiento se recogieron datos de edad, sexo, peso, altura del paciente, tipo de 
procedimiento, producto kerma-área, el kerma en aire incidente en el punto de 
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referencia de entrada al paciente (un punto situado en el eje central del haz, a 15 cm del 
isocentro hacia el punto focal), el número total de imágenes de cine y tiempo total de 
escopia. Los procedimientos se dividieron en estudios electrofisiológicos diagnósticos y 
terapéuticos, y cateterismos cardíacos diagnósticos y terapéuticos. 
 
Resultados 
Se efectuó la caracterización dosimétrica y de calidad de imagen del equipo biplano 
dedicado a estudios cardíacos intervencionistas pediátricos con capacidad para realizar 
adquisiciones angiográficas rotacionales en modo “cone beam CT”. En este estudio 
también se compararon dos protocolos de adquisición de angiografía rotacional 3D. Los 
protocolos específicos para pediatría implicaron menos dosis de radiación con calidad 
de imagen suficiente. Los protocolos de adquisición en modo “cone beam CT” 
evaluados implicaron imágenes ruidosas, pero con muy buena resolución espacial; por 
tanto, se pudieron visualizar estructuras de alto contraste durante los procedimientos 
angiográficos. 
Desde noviembre de 2009 hasta diciembre de 2014 se recogieron datos de 1199 
procedimientos realizados a 888 pacientes. La distribución de esos estudios fue: 18 
procedimientos electrofisiológicos diagnósticos, 182 terapéuticos y 271 cateterismos 
cardíacos diagnósticos y 728 terapéuticos. Se adquirió imagen rotacional en 68 
cateterismos cardíacos diagnósticos y en 102 terapéuticos.  
Los niveles locales de referencia para estudios electrofisiológicos diagnósticos 
establecidos fueron 11,3 Gy.cm2 (producto kerma-área), 83,2 mGy (kerma en aire 
incidente), 17,1 min (tiempo de escopia) y 175 imágenes de cine. Y para estudios 
electrofisiológicos terapéuticos 13,1 Gy.cm2; 194,2 mGy, 33,3 min y 196 imágenes de 
cine. 
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Para cateterismos cardíacos los niveles de referencia se establecieron por grupos de 
edad y grupos de peso: cinco grupos en cada uno. Los valores del tercer cuartil del 
producto kerma-área debido a la adquisición en modo “cone beam CT” para 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos y grupos de edad fueron 0,6 y 0,8 Gy.cm2 
para el grupo de menos de 1 año; 1,2 y 1,1 Gy.cm2 para el grupo de 1 a <5 años; 3,0 y 
1,8 Gy.cm2 para el grupo de 5 a <10 años; 4,8 y 3,6 Gy.cm2 para el grupo de 10 a <16 
años y 5,1 y 13,9 Gy.cm2 para el grupo ≥16 años, respectivamente.  
Por rango de peso esos valores fueron 0,8 Gy.cm2 para procedimientos diagnósticos y 
grupo <5 kg; 0,8 y 1,0 Gy.cm2 para el grupo de peso de 5 a <10 kg; 1,2 y 1,3 Gy.cm2 
para 10 a <22 kg; 3,8 y 2,3 Gy.cm2 para 22 a <40 kg y 5,0 y 6,4 Gy.cm2 para el grupo 
≥40 kg, para procedimientos diagnósticos y terapéuticos respectivamente. El porcentaje 
de aumento del producto kerma-área debido a “cone beam CT” varió entre 5,7% para 
procedimientos terapéuticos en el rango de peso de 22 a 40 kg y 16,1% para 
procedimientos diagnósticos en pacientes de menos de 5 kg. 
Al no existir niveles de referencia para diagnóstico en este tipo de estudios en niños, los 
resultados obtenidos se compararon con datos publicados, lo que permitió identificar 
opciones de mejora.  
Los valores de referencia deben ayudar a los intervencionistas a optimizar las dosis de 
radiación utilizadas en los procedimientos. Debido a la ausencia de niveles nacionales 
de referencia para diagnóstico en cateterismos cardíacos pediátricos, los valores 
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Conclusiones 
1. Se realizó la caracterización en dosis y calidad de imagen de un equipo biplano con 
capacidad de adquisición angiográfica rotacional 3D dedicado a cardiología 
intervencionista pediátrica.  
2. Se evaluaron las dosis y la calidad de las imágenes obtenidas en los diferentes modos 
de operación y en los dos protocolos disponibles para el modo CBCT (“cone beam 
CT”). Cuando se utiliza el protocolo de CBCT de baja dosis, se consigue reducir la 
dosis a los pacientes en un factor 3 (en promedio) respecto a la utilización del modo de 
CBCT estándar, manteniendo una calidad de imagen suficiente. 
3. Los niveles locales de referencia para diagnóstico en cateterismos cardíacos 
diagnósticos y terapéuticos se establecieron usando el tercer cuartil de la distribución de 
valores por grupos de edad (inferior a 1 año, entre 1 y 5 años, entre 5 y 10 años, entre 10 
y 16 años y mayor o igual a 16 años) y por grupos de peso (inferior a 5 kg, de 5 a 10 kg, 
de 10 a 22 kg, de 22 a 40 kg y mayor o igual a 40 kg). 
Normalizando al valor de referencia del producto kerma-área para el grupo de edad 
entre 1 y 5 años, los resultados para los diferentes grupos de edad fueron: 45%, 100%, 
208%, 379% y 587% para estudios diagnósticos y 41%, 100%, 233%, 554% y 1419% 
en los estudios terapéuticos. Para los grupos de peso, normalizando al valor de 
referencia del producto kerma-área  para el grupo de peso entre 5 y 10 kg, esos valores 
fueron 37%, 100%, 240%, 477% y 1038% para estudios diagnósticos y 24%, 100%, 
214%, 545% y 1270% para estudios terapéuticos.  
4. Se cuantificó la contribución del “cone beam CT” a esos valores de referencia. La 
contribución por adquisición rotacional al nivel de referencia local del producto kerma-
área por grupos de edad varió entre el 14% para estudios terapéuticos de niños menores 
de 1 año y el 6,7% para estudios terapéuticos de niños de edad comprendida entre 5 y 
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10 años. Por grupos de peso, esa contribución varió entre el 16,1% en niños de peso 
menor de 5 kg y estudios diagnósticos y 5,7% para estudios terapéuticos de niños de 
peso entre 10 y 22 kg. 
5. El impacto del uso del “cone beam CT” no supone un incremento sustancial de dosis 
a los pacientes frente al beneficio de la información diagnóstica que aporta. El “cone 
beam CT” permite una caracterización tridimensional de vasos y estructuras adyacentes, 
lo que evita el traslado del paciente a otra sala, más administraciones de contraste y una 
posible anestesia adicional. Los resultados obtenidos en dosis a los pacientes están 
dentro del rango de valores que se han publicado en la literatura científica en los 
estudios en los que no se ha utilizado el “cone beam CT”, aunque en este estudio se 
utilizó esa modalidad de imagen en un 14% de los estudios terapéuticos y en un 25% de 
los estudios diagnósticos.  
6. Para 200 estudios electrofisiológicos realizados en pacientes pediátricos con un peso 
medio de 10 kg y con una edad media de 10 años, se establecieron niveles locales de 
referencia para diagnóstico a partir de los valores del tercer cuartil de las distribuciones 
del producto kerma-área y kerma en aire incidente en el punto de referencia de entrada 
al paciente, tiempo de escopia y número de imágenes de cine. El valor de referencia del 
producto kerma-área para estudios terapéuticos resultó ser 1,15 veces mayor que para 
los estudios diagnósticos. Los niveles de referencia no se clasificaron por grupos de 
edad ni grupos de peso: los diagnósticos porque no se obtuvo una muestra 
suficientemente numerosa y los terapéuticos porque no se pudo demostrar relación entre 
las magnitudes dosimétricas con la edad y el peso. 
 
DESCRIPTORES: tomografía computarizada de haz cónico, dosimetría, pediatría, 





	   1. INTRODUCCIÓN 
 
El Comité Científico de Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica, 
también conocido por sus siglas en inglés UNSCEAR, indica que una de las fuentes 
principales de radiación artificial a la población mundial es la cardiología 
intervencionista.1,2 Los pacientes y los profesionales sanitarios reciben mayores dosis de 
radiación en los procedimientos de cardiología intervencionista que en radiología 
convencional.3 En la actualidad, existen numerosos documentos, tanto europeos como 
norteamericanos, que señalan que las exposiciones derivadas de las imágenes médicas 
son la principal fuente de radiación a la población y superan a la radiación natural.4–8 En 
los últimos veintiséis años, la dosis per cápita, en Estados Unidos, que proviene de las 
prácticas médicas, ha aumentado en un 570%.9 Después de las exploraciones de 
medicina nuclear y la tomografía computarizada, la radiología intervencionista es la 
práctica que más contribuye a la dosis colectiva (promedio de dosis de una población) 
en medicina. Los procedimientos de radiología intervencionista representan menos del 
1% de las exploraciones médicas con radiaciones ionizantes, pero aportan 
aproximadamente el 10% de la dosis colectiva.8 La radiología y la cardiología 
intervencionistas son las dos especialidades en las que los pacientes reciben las mayores 
dosis de radiación por procedimiento, aunque también se reconoce que su beneficio 
clínico supera con creces ese riesgo radiológico.8 
Las intervenciones coronarias complejas y los procedimientos cardíacos percutáneos se 
asocian con altas dosis de radiación y a veces las dosis recibidas en la piel son 
suficientemente elevadas para causar lesiones en pacientes adultos (efectos 
deterministas) y aumentar el riesgo de padecer cáncer. 
Los pacientes pediátricos requieren una atención especial ya que son más sensibles a la 
radiación.10 Los niños expuestos a la radiación tienen mayor probabilidad de padecer 
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cáncer (el riesgo es de 2 a 3 veces mayor) a lo largo de su vida que el resto de la 
población y son más radiosensibles a tumores de tiroides, piel, mama, cerebrales y 
leucemia. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número y tipo de 
intervenciones cardíacas pediátricas, especialmente el diagnóstico y tratamiento de 
defectos cardíacos congénitos.11,12 Estos niños con patologías crónicas son sometidos a 
distintas exploraciones con radiaciones ionizantes, por lo que llegan a acumular 
elevadas dosis de radiación a lo largo de su vida. La complejidad de procedimientos 
cardíacos intervencionistas y, por tanto, las dosis de radiación implicadas son 
significativas, aunque variables dependiendo de las características individuales de cada 
paciente. Uno de los aspectos que no debe descuidarse es la protección radiológica. El 
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) está promoviendo un proyecto 
para implementar un registro individual de la historia radiológica de los pacientes que 
recoja índices dosimétricos de las imágenes médicas.13 
La fluoroscopia en cardiología pediátrica se utiliza en una amplia gama de 
procedimientos: desde una evaluación hemodinámica o anatómica (por ejemplo, en el 
preoperatorio de una cardiopatía congénita, función miocárdica sistólica/diastólica y 
fisiología pericárdica) hasta fines terapéuticos (por ejemplo, el cierre percutáneo de 
defectos cardíacos y ductus arterioso persistente, embolizaciones, etc.). También hay 
otras áreas donde las intervenciones cardíacas pediátricas pueden resolver muchos 
problemas (por ejemplo, estenosis/atresia valvular pulmonar, estenosis de la arteria 
pulmonar, coartación/recoartación de la aorta, etc.). La fluoroscopia también se utiliza 
en tratamientos de cirugía cardíaca infantil, en implantes de marcapasos, en estudios 
electrofisiológicos y en ablación por radiofrecuencia. La Sociedad Española de 
Cardiología ha publicado datos sobre cardiología pediátrica que muestran incrementos 
en el número de procedimientos entre el 21% (para dilataciones) y el 97% (para 
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embolizaciones) en los años 2000-2004.14,15 Actualmente, en España, los 
procedimientos más comunes realizados en niños son los cierres de comunicación 
interauricular y ductales.14,16 Los cateterismos cardíacos infantiles tienen unas 
características que los hacen especiales y que no permiten compararlos con los 
realizados en adultos: mayores frecuencias cardíacas, menores estructuras 
cardiovasculares, menor tamaño corporal y una mayor variedad de estructuras 
anatómicas, con una necesidad potencial de estudios largos y complejos que requieren 
altas dosis de radiación. En los adultos, un procedimiento estándar (parte izquierda del 
corazón y arterias coronarias) requiere entre 30 y 60 minutos, pero en los niños el 
tiempo del procedimiento es de alrededor de cuatro horas.17 Asimismo, debido a la 
mejora de la supervivencia, los pacientes con malformaciones cardíacas congénitas se 
someten a frecuentes cateterismos en los primeros años de vida y, en consecuencia, la 
radiación recibida es mayor. 
Por tanto, resulta necesario optimizar los procedimientos y gestionar adecuadamente las 
dosis recibidas durante los cateterismos cardíacos para que los pacientes reciban niveles 
de radiación tan bajos como sea posible (criterio ALARA de Protección Radiológica), 
aunque se dará prioridad a los objetivos clínicos de los procedimientos. Una 
herramienta fundamental para conseguirlo es la utilización de Niveles de Referencia 
para Diagnóstico (NRD)18, tanto en procedimientos diagnósticos como terapéuticos, así 
como la utilización de guías de buena práctica clínica. La Comisión Internacional de 
Protección Radiológica (ICRP) introduce el concepto de NRD en la publicación 605 y 
recomienda su uso en la publicación 73.19 En 1999 la Comisión Europea publica la guía 
Protección radiológica 109 “Guía sobre los niveles de referencia para diagnóstico 
(NRD) en las exposiciones médicas”, donde se insiste en la importancia de establecer 
niveles de referencia para diagnóstico en procedimientos que implican altas dosis de 
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radiación, como la cardiología intervencionista y particularmente en pacientes sensibles 
a la radiación, como los niños.20 Posteriormente, en 2001, la ICRP publica una revisión 
de la implementación de los NRD en aplicaciones médicas con nuevas 
recomendaciones.21 En 2004, la ICRP, en su publicación 93 sobre “Gestión de dosis a 
los pacientes en radiología digital” recomienda la revaluación de los NRDs al introducir 
las técnicas digitales en los departamentos de radiología.22 En 2007, la publicación 
ICRP 105 reconoce el beneficio del uso de los NRDs en los procedimientos guiados con 
fluoroscopia.23 La ICRP publica en 2013 un documento sobre protección radiológica en 
radiología diagnóstica e intervencionista en pacientes pediátricos.24 Existen NRD 
nacionales en varios países y NRD internacionales en radiología convencional y 
tomografía computarizada,25–28 tanto en adultos29,30 como en niños, aunque en este 
último caso en menor cantidad.31–33 Sin embargo, en radiología intervencionista no 
existen NRD bien establecidos en pediatría,34–36 y son escasas las publicaciones de NRD 
en adultos.37–46 La Comisión Europea ha aprobado recientemente un proyecto para 
establecer NRD europeos en pediatría*. Algunos autores han publicado valores de dosis 
a pacientes pediátricos en procedimientos cardíacos,10,34,36,47–59 pero los datos siguen 
siendo escasos para determinar los NRD en procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
semejantes a los disponibles para adultos. En este sentido, los proyectos europeos 
DIMONDIII/SENTINEL60,61 (Measures for Optimising Radiological Information and 
Dose in Digital Imaging and Interventional Radiology), financiados por la Comisión 
Europea, en los que han participado dieciséis países, tuvieron como objetivo realizar 
una serie de evaluaciones dosimétricas en Europa en relación con la radiología 
intervencionista, imagen digital y mamografía†. Como parte de los resultados de esos 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*
https://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/eu_affairs/esr_subcommittee_on_radiation_protection/ec_tender_project_eu
ropean_diagnostic_reference_levels_for_paediatric_imaging.htm	  (último	  acceso	  6	  de	  junio	  de	  2015)	  
†
www.dimond3.org	  (último	  acceso	  6	  de	  junio	  de	  2015)	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proyectos se publicaron NRDs preliminares para tres tipos de procedimientos 
cardiológicos invasivos: la angiografía coronaria, la angioplastia transluminal 
percutánea coronaria y los procedimientos electrofisiológicos en adultos.40 
Es bastante difícil establecer niveles de referencia en procedimientos de cardiología 
intervencionista porque no suelen ser procedimientos estándar: dependen del equipo 
utilizado, la habilidad del cardiólogo, la complejidad de los procedimientos y variables 
relacionadas con el paciente. En adultos los niveles de referencia para diagnóstico se 
establecen para pacientes de talla media, es decir, el paciente “estándar”. En niños es 
difícil seleccionar un paciente estándar debido a la gran variabilidad morfológica, por lo 
que se establecen grupos de edad. La Comisión Europea ha utilizado en algunas de sus 
publicaciones cuatro grupos de edad: inferiores a 1 año, entre 1 y 5 años, de 5 a 10 años 
y de 10 a 15 años.62 Sin embargo, existe una tendencia (apoyada por la ICRP) a 
establecer NRD por peso, ya que algunos autores deducen de sus estudios que el peso 
del paciente está relacionado con la dosis recibida en procedimientos similares y en el 
caso de los niños es más representativo que la edad.34,57,63 
La Directiva europea 2013/59/Euratom del consejo de 5 de diciembre de 2013 da un 
paso más allá y exige que la información relativa a la exposición del paciente sea parte 
del informe médico.18 La Directiva indica que en las prácticas de radiodiagnóstico y 
radiología intervencionista en las que se utilicen dosis elevadas debe participar un 
experto en física-médica (el especialista en radiofísica hospitalaria en España). 
Asimismo, exige que los equipos nuevos de rayos X dedicados a radiología 
intervencionista se adquieran con un dispositivo que informe al médico especialista 
sobre la dosis de radiación recibida por el paciente durante el proceso radiológico, que 
la registre y que tenga la capacidad de transferir dicha información al informe de la 
exploración. Con respecto a los NRD se requiere que se actualicen periódicamente y 
	  	   60	  
que se introduzcan medidas correctoras cuando los valores de dosis a los pacientes 
resulten sustancialmente diferentes de los NRD.   
En la última década, se han introducido nuevas tecnologías, como los detectores de 
panel plano, que han revolucionado la imagen en fluoroscopia.64 Estos sistemas 
utilizados en cardiología permiten una reducción de dosis a los pacientes, manteniendo 
o mejorando la calidad de la imagen.65 La optimización en la utilización de estos 
equipos consiste en encontrar la mejor configuración que ofrezca una calidad de imagen 
aceptable con la mínima dosis posible. Los avances de los equipos y de los algoritmos 
de posprocesado han permitido el desarrollo de nuevas técnicas como la tomografía 
computarizada (TC) de panel plano,66,67 que consiste en la adquisición de múltiples 
imágenes planares en distintos ángulos de proyección, rotando el tubo de rayos X y el 
panel plano alrededor del paciente para reconstruir imágenes de tomografía 
computarizada. La ventaja que ofrece, gracias al área del detector, es que en una única 
rotación se puede cubrir un órgano entero, como el corazón. La mejora de la cobertura 
longitudinal se consigue con una geometría cónica del haz de rayos X a diferencia del 
haz en abanico de la TC axial, de ahí el nombre tomografía computarizada de haz 
cónico (en sus siglas en inglés CBCT). Permite generar imágenes volumétricas 
mediante algoritmos de reconstrucción de retroproyección filtrada de haz cónico en una 
única rotación del conjunto tubo de rayos X-panel plano alrededor del paciente.  
Cuando este sistema se incorpora a un arco en C utilizado en fluoroscopia se suele 
denominar C-arm CBCT.68 Existen diferentes modos de operación de estos sistemas, 
como los que utilizan valores fijos de voltaje, corriente y ancho de pulso, o los que 
varían todos esos parámetros para mantener la dosis fijada a la entrada del detector. 
Existen sistemas que realizan una rotación completa de 360º alrededor del paciente y 
otros que realizan una rotación parcial. También pueden diferir en el tamaño de campo 
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escaneado. Cada una de estas configuraciones introduce nuevos retos en cuanto a 
calidad de imagen y dosimetría. El término calidad de imagen en medicina tiene 
diferentes acepciones, pero las imágenes deben ser adecuadas para la tarea específica 
para la que se adquieren. 
En este trabajo utilizaremos indistintamente la nomenclatura CBCT o angiografía 
rotacional 3D para referirnos a esta modalidad de adquisición de imagen tridimensional. 
Esta técnica originalmente se diseñó para utilizarla en procedimientos intervencionistas 
neurovasculares,69 pero su uso se extendió pronto a otras localizaciones, como columna 
y abdomen. En cardiología pediátrica intervencionista esta técnica es muy útil ya que 
permite una caracterización tridimensional de vasos y estructuras adyacentes. En casos 
en los que esté indicado realizar un cateterismo, bien diagnóstico, bien terapéutico, esta 
modalidad del CBCT puede sustituir, en parte, la información que daría la adquisición 
en un escáner multicorte y así se evitaría el traslado del paciente a otra sala, más 
administraciones de contraste y una posible anestesia adicional.70 Esto es debido a que 
las imágenes de angiografía rotacional pueden ser fácilmente adquiridas sin prolongar el 
cateterismo, mostrando en una única inyección de contraste toda la anatomía cardíaca y 
vascular en múltiples angulaciones, lo que permite diseñar la estrategia de 
intervencionismo a realizar y la curvatura ideal de los catéteres a emplear.70 La fusión 
de imágenes volumétricas reconstruidas con imágenes fluoroscópicas en tiempo real 
durante un cateterismo permite encontrar el ángulo apropiado para guiar el catéter a 
lugares de difícil acceso, elegir la mejor herramienta para realizar el cateterismo o 
definir y alcanzar la posición óptima para implantes o válvulas protésicas.70 
Actualmente existe un aumento de la utilización de esta técnica en los cateterismos 
cardíacos de malformaciones congénitas71 y hay todavía muy pocos datos y 
publicaciones sobre la contribución de esas imágenes a la dosis total que recibe el 
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paciente en este tipo de procedimientos70–76. Una de esas publicaciones es parte de los 
resultados obtenidos en este trabajo.76 Al ser una técnica reciente, hay mucho que 
investigar sobre el impacto de esta técnica a la dosis recibida por los pacientes. La ICRP 
ha publicado recientemente un documento sobre ‘Radiological protection in cone beam 
computed tomography (CBCT)’.77 Los hemodinamistas pediátricos necesitan conocer la 
dosis de radiación recibida por los niños cuando se utiliza la angiografía rotacional para 
poder justificar su uso y optimizar los protocolos utilizados. 
Antes del uso clínico de un angiógrafo, la aceptación y caracterización del equipo en 
término de dosis y calidad de imagen requiere llevar a cabo una serie de pruebas para 
asegurar que el equipo se utilizará de manera correcta en la práctica clínica.78 Para ello 
se miden diferentes magnitudes dosimétricas utilizando maniquíes apropiados en 
condiciones normales de operación, que simulan pacientes de diferentes espesores en 
los distintos modos de imagen utilizados: fluoroscopia, cine y la angiografía rotacional 
3D o CBCT.79 La evaluación de la calidad de imagen se realiza mediante objetos de test 
para los distintos protocolos utilizados en la práctica clínica. Esta caracterización ayuda 
a los cardiólogos a seleccionar los protocolos más adecuados, con la calidad de imagen 
suficiente para guiar y documentar el procedimiento.80 Estas medidas sirven para 
establecer los valores de referencia en futuros controles de calidad (pruebas de 
constancia) y asegurar la estabilidad del equipo con el tiempo.78,81 Se debe tener en 
cuenta que los niños requieren técnicas especiales. Los cardiólogos intervencionistas 
pediátricos, con la ayuda de los radiofísicos, necesitan comprender los factores 
relacionados con la adquisición de una buena calidad de imagen con una dosis de 
radiación razonable.  
A finales de 2008 se adquirió en el Hospital Universitario La Paz un angiógrafo biplano 
que se instaló en la sala de hemodinámica infantil y fue uno de los primeros equipos en 
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Europa con capacidad para realizar adquisiciones angiográficas rotacionales en modo 
CBCT. Se adquirió un equipo biplano ya que se recomienda su uso en salas de 
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   2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos de este estudio han sido: 
1- Realizar la caracterización dosimétrica y de calidad de imagen de un equipo 
biplano de rayos X de cardiología intervencionista para pediatría. Se han 
evaluado los distintos modos de adquisición (fluoroscopia, cine y rotacional) y 
los diferentes protocolos, incluidos los de haz cónico para imágenes 
tomográficas (CBCT “Cone Beam Computed Tomography”), para pacientes 
pediátricos de diferentes tamaños. 
 
2- Establecer valores locales de referencia para diagnóstico (DRLs “Diagnostic 
Reference Levels”) en procedimientos intervencionistas cardíacos pediátricos, a 
partir de las distribuciones de dosis para grupos de pacientes de diferentes 
edades y pesos. 
 
3- Cuantificar la contribución en dosis de radiación a los pacientes pediátricos, de 
las adquisiciones rotacionales en modo “cone beam CT”, en cateterismos 





	   3. MATERIAL Y MÉTODOS 

	  71	  
	   3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Para realizar los procedimientos cardíacos se utilizó un angiógrafo biplano Siemens 
Artix Zee VC14 (Siemens, Erlangen, Alemania), equipado con dos generadores de 
100kW a 125 kV. El equipo consta de dos detectores de silicio amorfo con centellador 
de yoduro de cesio. El detector frontal mide 30 cm x 38 cm (diagonal de 48 cm) con un 
tamaño de píxel de 154 µm. El lateral mide 20 cm x 20 cm (diagonal de 25 cm) con un 
tamaño de píxel de 184 µm. Este equipo dedicado a cardiología intervencionista 
pediátrica fue uno de los primeros sistemas instalados en Europa que permitían 
adquisición rotacional tridimensional mediante CBCT. El equipo tiene dos cámaras de 
transmisión colocadas en los colimadores de los tubos de rayos X para medir y registrar 
la exposición de los pacientes durante los procedimientos y genera informes 
estructurados de dosis en tiempo real. Las magnitudes utilizadas para la dosimetría de 
los pacientes fueron: el producto kerma-área (Pka) y el kerma en aire incidente en el 
punto de referencia de entrada al paciente (Ka,i,rp). Estas magnitudes son las definidas 
por la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas (ICRU) en el 
documento “Patient dosimetry for X-Rays used in medical imaging”.79 Pka es la integral 
del kerma en aire sobre el área del haz de rayos X en un plano perpendicular al eje del 
haz. Esta magnitud es la recomendada para establecer NRD para procedimientos 
complejos que incluyan series de cine y fluoroscopia como en radiología 
intervencionista. Ka,i,rp es el kerma en aire del haz incidente, en el eje central del haz a 
una distancia foco-paciente determinada (rp). Solo tiene en cuenta la radiación primaria 
que incide en el paciente, no considera la retrodispersión ni la atenuación de la camilla y 
la colchoneta en el arco frontal. El punto de referencia a la entrada del paciente (rp) está 
situado en el eje del haz de rayos X, a una distancia de 15 cm del isocentro hacia el 
punto focal.79 Esta magnitud, Ka,i,rp es adecuada para estimar riesgos de aparición de 
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efectos deterministas en piel u órganos superficiales en radiología intervencionista. 
Todos los procedimientos de cardiología intervencionista y estudios electrofisiológicos 
pediátricos del Hospital Universitario La Paz se realizan con este equipo. 
En primer lugar, se describen las medidas de calidad de imagen y dosis realizadas en el 
equipo y, en segundo lugar, la gestión y análisis de los datos de 1199 procedimientos 
intervencionistas cardíacos y estudios electrofisiológicos realizados en la sala en 
pacientes menores de 20 años desde noviembre de 2009 hasta diciembre de 2014. 
Aunque la Organización Mundial de la Salud‡ define “niño” como ‘persona menor de 
19 años’ y a no ser que las leyes nacionales establezcan un límite inferior, se incluyeron 
los pacientes hasta los 20 años, ya que los niños con malformaciones cardíacas 
congénitas son examinados en el departamento de cardiología infantil hasta esa edad. 
 
3.1 Modos de adquisición de imágenes en cine y en escopia 
Se realizaron medidas de los modos de fluoroscopia pulsada y cine. Los protocolos 
utilizados para la caracterización del equipo fueron los desarrollados por los programas 
de investigación de la Comisión Europea “Dosis y calidad de imagen en imágenes 
digitales y radiología intervencionista” (DIMOND) y “Seguridad y eficacia para nuevas 
técnicas de imágenes usando nuevo equipamiento para apoyar la legislación europea” 
(SENTINEL).60,83,84 
Para realizar procedimientos cardíacos se utilizaron dos protocolos de escopia: uno, que 
el fabricante del equipo identificó como “ped<12 kg”, para niños menores de 12 kg y 
otro para el resto de pacientes (con peso mayor de 12 kg), que se denominó “FL3040”, 
con los programas de cine correspondientes “Card<12 kg” y “LV3040”. El modo de 
escopia se programó para trabajar a 10 pulsos/s, pero los cardiólogos seleccionaron 3 
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pulsos/s en la mayoría de los estudios. En cine se trabajó a 30 imágenes/s. El equipo se 
ajustó con un kerma en aire a la entrada del detector79 de 0,036 µGy/imagen para el 
protocolo de escopia “ped<12 kg” y con 0,045 µGy/imagen para el protocolo 
“FL3040”. En cine, estos valores aumentaron más de un factor 3; con 0,109 
µGy/imagen para “Card<12 kg” y 0,17 µGy/imagen para “LV3040”. 
 
3.2 Modo de tomografía computarizada de haz cónico (“cone beam CT”) 
La adquisición rotacional en modo CBCT se realizó con el detector frontal y se 
adquirieron imágenes de todo el volumen de interés en una única rotación parcial del 
tubo de rayos X y el detector. Los parámetros utilizados fueron: rotación de 200º, 5s de 
duración, donde se adquirió una imagen cada 1,5º (133 imágenes en cada adquisición). 
El tamaño de campo fue 48 o 42 cm en la dimensión diagonal y la distancia foco-
detector fue 120 cm. Se podía haber colimado el campo en la dirección cráneo-caudal, 
pero esta opción no se usó en la práctica clínica. Se utilizaron dos protocolos: uno de 
ajuste de dosis estándar “5sDRc” y otro de baja dosis “5sDR-L”. Para ambos protocolos 
el tiempo de la adquisición se ajustó a 5s a 26,6 imágenes/s. Los valores iniciales de 
potencial (kVp), corriente (mA) y ancho de pulso los ajustó el equipo a partir del evento 
de escopia que se adquiere antes de la adquisición rotacional. El protocolo de dosis 
estándar se configuró con tamaño de foco grande (1 mm), sin filtro de cobre adicional y 
un kerma en aire incidente a la entrada del detector de 0,36 µGy/imagen y el protocolo 
de baja dosis con el tamaño de foco pequeño (0,6 mm), filtro de 0,1 mm de cobre y 
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3.3 Dosimetría y calidad de imagen para los modos de escopia y cine 
Se simularon diferentes espesores de pacientes utilizando planchas de 
polimetilmetacrilato (PMMA). Las dimensiones de las planchas fueron de 25 cm x 25 
cm y espesores de 5, 2 o 1 cm. Para evaluar la calidad de imagen se utilizó un objeto de 
test de Leeds TOR 18-FG (Leeds test objects, North Yorkshire, Inglaterra). El TOR 
contiene dieciocho círculos de 8 mm de diámetro para evaluar la resolución a bajo 
contraste. En el centro incluye un patrón de veintiuna barras de alto contraste que varía 
entre 0,5 y 5 pl/mm. Para evaluar la calidad de imagen durante las medidas de dosis, el 
TOR se colocó en el isocentro en la mitad del espesor de las planchas de PMMA. Como 
el isocentro es el punto alrededor del cual rota el arco en C, se redujo la altura de la 
mesa al aumentar el espesor de PMMA para mantener el objeto de prueba en el plano 
del isocentro. El detector de imagen se colocó a 8 cm de la última plancha de PMMA 
simulando condiciones clínicas. Para la medida de kerma en aire en la superficie 
(ESAK)79 de entrada del PMMA se utilizó una cámara de ionización Radcal modelo 
10x5-60 (Radcal Corporation California, EE. UU.) con un electrómetro Radcal modelo 
9015. La cámara de ionización con el electrómetro se calibró previamente en el 
laboratorio de metrología de radiaciones ionizantes de Valencia acreditado por la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La cámara se colocó en contacto con el 
PMMA para medir la contribución de la retrodispersión.  
Para evaluar los cambios en la calidad de imagen al variar el espesor de PMMA en los 
diferentes modos de adquisición, se grabaron todas las series de cine y escopia en 
formato DICOM con matriz 1024 x 1024 píxeles y 12 bits.Para la evaluación de la 
calidad de imagen se empleó el software ImageJ§ (versión 1.48r).85 Para ello se 
promediaron los datos obtenidos en tres imágenes: la 5, 8 y 10 de cada serie. Se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
§imagen.nih.gov/ij	  
	  	   75	  
seleccionó la misma región de interés (ROI) para medir los valores medios del 
contenido de los píxeles y la desviación estándar: se utilizó el primer círculo con mayor 
contraste y una región cercana fuera de los círculos para medir el fondo (BG) (figura 1). 
La elección del círculo no era relevante, ya que los resultados se compararon de forma 
relativa. Se empleó el primer círculo para obtener menores desviaciones en las medidas. 
La resolución espacial se evaluó en el séptimo grupo del patrón de barras siguiendo un 
criterio similar.  
 
Figura 1. Imagen del TOR 18FG en modo cine (LV3040) y 8 cm de PMMA. Muestra el ROI en el 
primer círculo de bajo contraste (ROI), fondo (BG) y ROI dentro del séptimo grupo del patrón de barras 
(ROI 7th). Los	  parámetros	  numéricos	  utilizados	  para	  evaluar	  la	  calidad	  de	  imagen	  fueron:	  la	  relación	   señal-­‐ruido	   (SNR)	   para	   evaluar	   bajo	   contraste	   y	   una	   figura	   de	   mérito	  (FOM),	   que	   indicaba	   la	   dosis	   necesaria	   para	   obtener	   cierta	   calidad	   de	   imagen	   y	  resolución	  a	  alto	  contraste	  (HCSR).86,87	  Estos	  parámetros	  se	  definieron	  como:	  













=                    (2) 
 
 thROISDHCSR 7=                   (3) 
 
donde: 
BG es el valor medio del contenido de los píxeles en el ROI en la región de fondo 
ROI es el valor medio del contenido de los píxeles en el ROI en el primer círculo con 
mayor contraste 
SDROI  y  SDBG son las desviaciones estándar para ROI y BG 
SDROI7th  es la desviación estándar de los valores del contenido de los píxeles en el ROI 
del séptimo grupo del patrón de barras 
 
La calidad de imagen es mayor cuanto mayor sean estos parámetros. Para pruebas de 
constancia las imágenes del TOR se evalúan directamente en los monitores de la sala de 
cardiología. Se cuenta el número de círculos de bajo contraste y el número de grupos de 
alto contraste que se distinguen en los distintos modos de operación. Esta forma de 
evaluación es subjetiva y depende de la experiencia del observador. De este modo, 
únicamente se pueden apreciar grandes diferencias en la resolución a alto contraste o en 
el umbral de detección a bajo contraste. La ventaja de utilizar la SNR, FOM y HCSR 
definidas de esta forma es que es una manera objetiva y sencilla de evaluar el 
funcionamiento del sistema. Incluye medidas de calidad de imagen y de riesgo del 
paciente y permite comparar distintas configuraciones y protocolos implementados en el 
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equipo. La desventaja principal es que requiere mayor tiempo de evaluación y 
cuantificación.  
 
3.4 Dosimetría para el modo “cone beam CT” 
En el modo CBCT, la dosis de radiación se evaluó según la métrica propuesta por 
Fahrig et al.88 Se utilizaron los maniquíes cilíndricos de PMMA Radcal (Radcal 
Corporation California, EE. UU.) modelo 20CT6 de cabeza (16 cm de diámetro) y el 
modelo 20CT14 de cuerpo (32 cm de diámetro). El centro del maniquí se colocó en el 
isocentro (figura 2) con los insertos para medir dosis a 1 cm de la superficie en las 
posiciones de los cuatro puntos cardinales, y después se dispuso rotado 45º para obtener 
ocho puntos de medida. La dosis medida en el alojamiento central (Do) se ponderó con 
1/3 y se sumó al promedio de las ocho medidas a 1 cm de la superficie (Dp) 
multiplicado por 2/3. Se utilizó un electrómetro PTW Unidos (PTW, Friburgo, 
Alemania) y una cámara de ionización de 0,6 cm3 PTW modelo TM30001 calibrada en 
un laboratorio acreditado. La dependencia en energía de la cámara de ionización fue 
<2% para todas las calidades de haz medidas.  
	  	  
Figura 2. Maniquí de cabeza Radcal 20CT6 con el alojamiento central en el isocentro para medir dosis en 
el centro, y los cuatro alojamientos a 1 cm de la superficie para medir dosis periféricas en los cuatro 
puntos cardinales. 	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3.5 Comparación dosimétrica entre el modo de “cone beam CT” y modo cine 
Se adquirieron imágenes en modo CBCT y en cine para comparar las medidas del 
producto kerma-área en aire (Pka) y el kerma en aire incidente en el punto de referencia 
de entrada al paciente (Ka,i,rp) obtenidas con las cámaras de transmisión integradas en 
los colimadores de los tubos de rayos X.79 Se realizó una adquisición rotacional 3D de 
5s (133 imágenes) y una adquisición simultánea con ambos planos (biplanar) en modo 
cine de 133 imágenes por plano. Se situó el maniquí de cabeza simulando condiciones 
clínicas reales. Para la adquisición rotacional, el centro del maniquí se colocó en el 
isocentro (distancia fuente-detector 120 cm y distancia fuente-isocentro 75 cm). Para la 
adquisición biplanar, la altura de la mesa se mantuvo constante y se desplazaron los 
detectores a una distancia fuente-detector de 109 cm y 94 cm para el lateral y frontal 
respectivamente. Se seleccionaron 48 cm de tamaño de campo para el tubo A (frontal) y 
25 cm para el tubo B (lateral). Para la calibración de las cámaras de transmisión, se 
utilizaron las recomendaciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica.89 
 
3.6 Calidad de imagen en el modo de “cone beam CT” 
Para evaluar la calidad de imagen en CBCT se utilizó el maniquí de 20 cm de diámetro 
CATPHAN 504 (Phantom Laboratories, Nueva York, EE. UU.). Las imágenes digitales 
se evaluaron mediante macros desarrolladas para ImageJ.90 El maniquí está dividido en 
módulos que contienen diferentes objetos de test. El módulo CT404 comprende insertos 
de diferentes densidades: teflón, Delrin, acrílico, poliestireno, polimetilpenteno (PMP), 
polimetilpenteno de baja densidad (LDPE) y aire. En este módulo se midieron las 
unidades Hounsfield (UH) como el valor medio de los contenidos de los píxeles de un 
ROI circular de 4 mm de radio centrado en esos materiales. Las UH representan la 
atenuación de los materiales o tejidos en relación con el coeficiente de atenuación lineal 
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del agua. El módulo de alta resolución (CTP528) contiene un patrón de barras que varía 
entre 1 y 21 pl/cm. El módulo CTP528 posee una fuente puntual a 10 mm del centro 
para medir la función de transferencia de modulación (MTF). El módulo de bajo 
contraste CTP515 contiene objetos de 2 a 15 mm de diámetro con niveles de contraste 
de 0,3 a 1%. El módulo de uniformidad (CTP486) es de agua sólida y está diseñado 
para evaluar la uniformidad espacial de la imagen y el ruido. La falta de uniformidad 
integral (UI) se definió midiendo sobre 5 ROIs cuadrados localizados en el centro y en 
la periferia de la imagen, en los cuatro puntos cardinales, como: 
 
minmax ROIROIUI −=  
 
donde ROImax y ROImin son los valores medios del contenido de píxel máximo y 
mínimo. Se evaluó otro parámetro “C” que comparaba el valor medio del contenido del 
píxel en el centro y en la periferia de la imagen. C se definió como: 
PC ROIROIC −=  
donde ROIc y ROIp son los valores medios de contenido de píxel en el centro y en la 
periferia de la imagen. El ruido se midió en un ROI de 128 x 128 píxeles localizado en 
el centro de la imagen. 
Para evaluar la calidad de imagen clínica, se utilizó un maniquí antropomórfico QRM 
(GMBH, Erlangen, Alemania). El maniquí mide 30 cm de ancho, 20 cm de altura y 10 
cm de longitud. Consta de tres partes: un tórax con lóbulos pulmonares, un inserto que 
simula una columna y una capa exterior equivalente a tejido blando. Contiene una 
pequeña cuba de agua cilíndrica, en donde se colocaron insertos que simulaban vasos. 
La longitud de los insertos era de 1 cm, y el diámetro variaba entre 4 y 1 mm en pasos 
de 1 mm, con niveles de contraste de 400, 300, 250 y 200 UH (figura 3). 
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Figura 3. Maniquí antropomórfico QRM. Los insertos de 1 cm de longitud varían entre 1 y 4 mm en el 
diámetro en pasos de 1 mm y niveles de contraste 400, 300, 250 y 200 UH. 
 
Una vez adquiridas, las imágenes fueron enviadas a la estación de trabajo Leonardo 
(Siemens, Erlangen, Alemania) y reconstruidas utilizando el software syngoDynaCT 
(VB15DP01rev1.0). Las imágenes se grabaron en matriz 512 x 512, 14 bits y espesor de 
corte 0,46 mm. Los filtros de reconstrucción empleados fueron convolución normal para 
5sDRc y suavizado para 5sDR-L, tal y como recomienda el fabricante. Estos protocolos 
de CBCT son los utilizados habitualmente en la práctica clínica. Las imágenes axiales 
de este maniquí se reconstruyeron con espesores de corte de 0,5 mm a 8 mm. Estos 
espesores de corte son los seleccionados por los cardiólogos pediátricos, ya que son 
también los que se utilizan en las reconstrucciones axiales de las imágenes de TC 
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3.7 Dosimetría de pacientes 
Desde noviembre de 2009 hasta diciembre de 2014, se recogieron datos de la dosis de 
radiación de los cateterismos cardíacos y estudios electrofisiológicos realizados en la 
sala de hemodinámica en pacientes menores de 20 años. También se recogieron datos 
de edad, sexo, peso, altura de los pacientes y del médico que realizaba el procedimiento. 
El equipo tiene implementado un informe de dosis estructurado DICOM, que incluye 
información detallada de parámetros dosimétricos para cada activación del pedal 
durante el procedimiento (figura 4). De este informe de dosis se obtuvo Pka, Ka,i,rp, 
número de imágenes de cine y tiempo de escopia. Todos estos datos se consiguieron 
para cada uno de los dos arcos en C del sistema biplano, así como para las adquisiciones 
angiográficas rotacionales 3D. Los valores obtenidos del sistema se corrigieron por los 
factores de calibración de las cámaras de transmisión. En el arco frontal se tuvo en 
cuenta la atenuación de la mesa y la colchoneta. La calibración se realizó de acuerdo a 
las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.89 Los 
coeficientes de calibración variaron ± 15% con una incertidumbre inferior al 2%. En la 
figura 4 se muestra un ejemplo de informe de dosis que incluye una adquisición (la serie 
4) en modo CBCT (llamada DYNAAUT por el fabricante) con 133 imágenes. Este 
informe es el que se muestra al operador, ya que el informe estructurado DICOM 
contiene además todas las adquisiciones de fluoroscopia y otros datos adicionales. 
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Figura 4. Ejemplo de informe de dosis del paciente. 
 
La muestra de procedimientos se clasificó en diagnósticos y terapéuticos y también se 
distinguieron los estudios electrofisiológicos del resto. Los cateterismos cardíacos 
incluyeron biopsias, biopsias con angiografía coronaria, embolizaciones, cierres de 
defectos septales, implantes pulmonares y aórticos, angioplastias y valvuloplastias.  
Se evaluaron las distribuciones de dosis y sus incertidumbres. Para ello se utilizó el 
software SPSS v20.0**. Como los datos de los parámetros de dosis no presentaron una 
distribución normal, se utilizó la técnica de bootstrap de remuestreo de datos para 	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estimar los intervalos de confianza del 95%.91 Para la estimación de los cuartiles y los 
intervalos de confianza del 95% de la distribución de bootstrap, se realizaron 1000 
subconjuntos de bootstrap con reemplazo de los datos originales.38 Para la 
representación temporal suavizada en escala logarítmica del Pka, se utilizó el programa 
estadístico de código abierto R††. 
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   4. RESULTADOS 
 
4.1 Dosimetría y calidad de imagen para los modos de escopia y cine 
En las tablas 1 a 4 se muestran los valores de ESAK medidos para distintos espesores de 
PMMA y los parámetros radiográficos más relevantes ajustados por el sistema de 
control automático de exposición del equipo de rayos X para los modos de cine y 
escopia y para los protocolos y tamaños de campo evaluados. 
 
Tabla 1. Kerma en aire en la superficie de entrada (ESAK) por imagen, número de imágenes por 
segundo, potencial y corriente del tubo, filtro adicional y ancho de pulso para los distintos protocolos de 





















FL3040 FL 3 4 65 16,1 0,6 3,1 0,45 
LV3040 30 63 11,0 0 3,0 5,62 
FL3040 FL 3 8 65 40,5 0,6 3,3 1,19 
LV3040 30 73 14,2 0 3,0 11,03 
FL3040 FL 3 12 65 75,7 0,6 3,3 2,36 
LV3040 30 73 28,9 0 3,3 19,16 
FL3040 FL 3 16 65 97,7 0,6 7,2 6,85 
LV3040 30 73 85,1 0 3,4 49,28 
FL3040 FL 3 20 65 176,6 0,6 8,2 14,06 
LV3040 30 73 177,3 0 3,4 102,50 
*Indica los mm de cobre introducidos automáticamente por el sistema para cada modo de adquisición y espesor de PMMA 








	  	   88	  
Tabla 2. Kerma en aire en la superficie de entrada (ESAK) por imagen, número de imágenes por 
segundo, potencial y corriente del tubo, filtro adicional y ancho de pulso para los distintos protocolos de 
examen, modos de adquisición y espesores de PMMA para tamaño de campo de 42 cm.	  
Protocolo de 
examen 


















FL3040 FL 3 4 65 15,8 0,6 3,1 0,45 
LV3040 30 63 11,1 0 3,0 5,57 
FL3040 FL 3 8 65 41,3 0,6 3,3 1,19 
LV3040 30 73 14,4 0 3,1 11,16 
FL Ped<12 kg FLPed<12 kg 10 4 65 15,8 0,6 3,0 0,46 
Card*<12 kg 30  62 73,5 0,6 3,4 1,53 
FL Ped<12 kg FL Ped<12 kg 10 8 66 34,1 0,6 3,2 1,15 
Card<12 kg 30  62 168,9 0,6 3,5 4,02 
FL3040 FL 3 12 65 76,9 0,6 3,3 2,40 
LV3040 30 73 29,4 0 3,3 18,97 
FL3040 FL 3 16 65 97,8 0,6 7,3 6,75 
LV3040 30 73 89,3 0 3,4 50,33 
FL3040 FL 3 20 65 185,4 0,6 8,2 15,26 
LV3040 30 73 186,5 0 3,5 105,67 
*Card es un modo de cine 
 
Tabla 3. Kerma en aire en la superficie de entrada (ESAK) por imagen, número de imágenes por 
segundo, potencial y corriente del tubo, filtro adicional y ancho de pulso para los distintos protocolos de 























FL3040 FL 3 4 65 24,6 0,6 3,2 0,62 
LV3040 30 67 11,2 0 2,9 6,56 
FL3040 FL 3 8 65 61,9 0,6 3,3 1,65 
LV3040 30 73 22,9 0 3,3 14,32 
FL 
Ped<12kg 
FLPed<12kg 10 4 66 19,7 0,6 3,2 0,60 
Card<12kg 30  62 106,0 0,6 3,4 2,09 
FL 
Ped<12kg 
FLPed<12kg 10 8 66 49,9 0,6 3,3 1,57 
Card<12kg 30  62 247,6 0,6 3,5 5,55 
FL3040 FL 3 12 65 97,6 0,6 4,1 3,46 
LV3040 30 73 46,7 0 3,4 26,07 
FL3040 FL 3 16 65 140,0 0,6 8,2 10,28 
LV3040 30 73 143,2 0 3,4 74,11 
FL3040 FL 3 20 66 243,1 0,6 8,2 20,77 
LV3040 30 73 311,2 0 3,5 163,56 
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Tabla 4. Kerma en aire en la superficie de entrada (ESAK) por imagen, número de imágenes por 
segundo, potencial y corriente del tubo, filtro adicional y ancho de pulso para los distintos protocolos de 























FL3040 FL 3 4 65 36,3 0,6 3,3 0,81 
LV3040 30 73 12,3 0 3,0 8,47 
FL3040 FL 3 8 65 93,1 0,6 3,3 2,26 
LV3040 30 73 35,7 0 3,3 18,32 
FL 
Ped<12kg 
FLPed<12kg 10 4 66 29,8 0,6 3,2 0,79 
Card<12kg 30 62 155,4 0,6 3,4 2,85 
FL 
Ped<12kg 
FL Ped<12kg 10 8 66 76,4 0,6 3,3 2,16 
Card<12kg 30 62 397,8 0,6 3,5 8,16 
 
Las tablas 5, 6 y 7 muestran los valores numéricos de los parámetros de calidad de 
imagen medidos para los modos de escopia y cine para los distintos protocolos, tamaños 
de campo y espesores de PMMA evaluados. 
 
Tabla 5. Relación señal-ruido (SNR) de las imágenes obtenidas en los distintos modos evaluados, en 










48 42 32 22 
FL 4 5,38±0,14 4,86 ±0,23 3,83±0,2 4,35±0,24 
LV3040 13,83 ±0,33 14,49 ±0,42 15,28±0,16 11,25±0,16 
FL Ped<12 kg 4  6,76±0,54 5,05±0,43 5,86±0,56 
Card<12 kg  6,95±0,17 9,18±0,94 7,7±0,41 
FL 8 4,95±0,23 5,34±0,52 3,80±0,17  
LV3040 9,85±0,27 10,26 ±0,49 12,42±0,33  
FL Ped<12 kg 8  5,6±0,18 4,38±0,24 5,35±0,48 
Card<12 kg  6,54±0,09 6,82±0,36 7,03±0,34 
FL 12 4,23 ±0,36 4,36±0,32 3,46±0,29  
LV3040 7,59±0,65 6,35±0,09 10,19±0,27  
FL 16 3,50 ±0,33 2,94±0,25 2,45±0,13  
LV3040 5,63±0,32 5,83 ±0,16 7,00±0,36  
FL 20 2,99±0,18 2,36±0,28 2,21±0,09  
LV3040 4,44±0,07 4,66±0,24 6,14 ±0,32  
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Tabla 6. Figura de mérito (FOM) (µGy-1.imagen) de las imágenes obtenidas en los distintos modos 










48 42 32 22 
FL 4 63,80±3,39 52,54±4,97 23,54±2,43 23,30±2,60 
LV3040 34,23±1,67 37,75±2,18 35,63±0,72 14,96±0,43 
FL Ped<12 kg 4  100,24±15,72 42,90±7,30 89,39 ±5,16 
Card<12 kg   31,60±1,54 40,56±8,26 17,87±2,96 
FL 8 20,57±1,86 24,08±4,51 8,75±0,78  
LV3040 8,79±0,49 9,44±0,89 10,79±0,58  
FL Ped<12 kg 8  27,36±1,75 12,23±1,30 21,97±1,51 
Card<12 kg   9,91±1,26 8,40±0,90 9,97±1,80 
FL 12 7,61±1,28 7,95±1,13 3,47±0,56  
LV3040 3,02±0,53 2,12±0,06 3,99±0,21  
FL 16 1,80±0,34 1,28±0,21 0,58±0,06  
LV3040 0,64 ±0,07 0,67±0,03 0,66±0,07  
FL 20 0,64±0,08 0,37 ±0,08 0,23±0,02  
LV3040 0,19±0,07 0,20±0,02 0,23±0,02   
 
Tabla 7. Resolución a alto contraste (HCSR) de las imágenes obtenidas en los distintos modos evaluados, 





FOV(cm)    
48 42 32 22 
FL 4 123,73±6,15 128,92±2,68 172,45±1,41 176,28±1,99 
LV3040 278,14±6,17 276,46±11,08 242,78±0,87 239,49±4,6 
FL Ped<12 kg 4  121,92±3,67 208,30±8,8 224,37 ±5,04 
Card<12 kg   95,67±5,30 104,72±3,74 130,28±2,51 
FL 8 105,73±2,44 105,89±1,22 152,30±5,42  
LV3040 144,01±2,19 146,62±8,99 139,93±5,38  
FL Ped<12 kg 8  102,24±2,07 167,25±0,97 197,88±2,92 
Card<12 kg   78,43±4,49 81,33±2,40 122,89±3,13 
FL 12 92,50±5,43 94,98±0,30 135,47±1,89  
LV3040 98,16±1,38 95,15±2,65 101,38±1,34  
FL 16 85,7±4,40 86,52±3,31 123,57±1,46  
LV3040 86,84 ±1,61 93,14±1,56 103,21±6,62  
FL 20 74,67±5,10 77,23 ±4,43 111,75±1,38  
LV3040 74,40±3,31 76,52±2,40 85,65±0,70   
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En las figuras 5, 6 y 7 se representan los valores obtenidos de los parámetros de calidad 
de imagen evaluados para los modos de escopia y cine. 
Figura 5 (a). Relación señal-ruido (SNR) para los modos de fluoroscopia evaluados y distintos tamaños 
de campo en función del espesor de PMMA. 
 
Figura 5 (b). Relación señal-ruido (SNR) para los modos de cine evaluados y distintos tamaños de 
campo en función del espesor de PMMA. 
 
	  	   92	  
 
Figura 6 (a). Figura de mérito (FOM) (µGy-1.imagen) para los modos de fluoroscopia evaluados y 




Figura 6 (b). Figura de mérito (FOM) (µGy-1.imagen) para los modos de cine evaluados y distintos 
tamaños de campo en función del espesor de PMMA. 
 
	  	   93	  
 
Figura 7 (a). Resolución a alto contraste (HCSR) para los modos de fluoroscopia evaluados y distintos 






Figura 7 (b). Resolución a alto contraste (HCSR) para los modos de cine evaluados y distintos tamaños 
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4.2 Dosimetría para el modo “cone beam CT” 
La tabla 8 muestra los resultados de medidas de dosis obtenidos para los maniquíes 
cilíndricos de cabeza y cuerpo de los dos protocolos de adquisición rotacional 3D 
analizados. Los valores numéricos representan la media y la desviación estándar de tres 
medidas realizadas en cada localización. También se muestran los valores de Pka y Ka,i,rp 
medidos por el sistema. 
 	  
4.3 Comparación dosimétrica entre el modo de “cone beam CT” y modo cine 
En la tabla 9 se muestran los valores de Pka y Ka,i,rp medidos por el sistema, corregidos 
por los factores de calibración apropiados, para adquisiciones de 133 imágenes 
seleccionando los distintos protocolos evaluados con el maniquí de cabeza para los 
planos frontal (A) y lateral (B). Los mismos datos se muestran para la adquisición 
rotacional realizada con el plano frontal A. El tamaño de campo seleccionado para el 
tubo A fue de 48 cm y para el tubo B de 25 cm. En las series de cine, también se  





Tabla 8. Medidas para maniquíes de cabeza y cuerpo de 16 y 32 cm de diámetro y protocolos de “cone 
beam CT”. 
Maniquí Protocolo kVp mAs total Do (mGy) Dp (mGy) D(0)  (mGy) Pka (µGy.m2) Ka,i,rp (mGy) 
Cabeza 5sDR-L 67 75,9±0,0	   1,01±0,00 1,76±0,78 1,52±0,51 104,3±0,1 4,6±0,1 
5sDRc 90 50,9±0,2 2,78±0,00 5,04±2,19 4,29±1,46 305,1 ±0,1 13,7±0,1 
Cuerpo 5sDR-L 87 402,2±0,0 5,66±0,01 14,28±9,57 11,40±6,38 1036,6±0,7 46,6±0,1 
5sDRc 95 789,4±0,8 19,23±0,05 54,86±36,59 42,98±24,40 4539,4±17,9 204,0±1,1 
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Tabla 9. Pka y Ka,i,rp medidos por el sistema tras adquirir 
133 imágenes seleccionando distintos modos de cine y 
adquisición rotacional en modo “cone beam CT”. 




Rotacional 5sDR-L A 104,3 4,6 
5sDRc A 305,1 13,7 
Cine Card<12kg A 65,1 1,7 
B 28,9 4,2 
A+B 94,0 5,9 
LV3040 A 170,5 4,8 
B 60,3 8,6 
A+B 230,8 13,4 
 
4.4 Calidad de imagen en el modo de “cone beam CT” 
Las unidades Hounsfield de cada material medidas en las imágenes CBCT del módulo 
CTP404 del maniquí CATPHAN (figura 9 [a]) con los dos protocolos evaluados se 
muestran en la tabla 10. 
*PMP polimetilpenteno 
ŧLDPE polimetilpenteno de baja densidad 
 
En la figura 8 se representa la MTF de las imágenes obtenidas con los dos protocolos de 
CBCT, para un tamaño de campo de 48 cm (figura 9 [c]). 
Tabla 10. Unidades Hounsfield (UH) de los insertos del módulo CTP404 del maniquí CATPHAN 504 
medidas en las imágenes adquiridas con los dos protocolos de “cone beam CT”. 
  Protocolo de adquisición 
Material UH  de referencia 5sDRc 5sDR-L 
Aire -1016 -880 -864 
PMP* -196 -204 -219 
LDPEŧ -104 -137 -146 
Poliestireno -47 -93 -104 
Acrílico 114 41 32 
Delrin 365 245 252 
Teflon 1000 799 854 
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Figura 8. Función de transferencia de modulación (MTF) de las imágenes del maniquí CATPHAN 
obtenidas con los protocolos 5sDRc y 5sDR-L y tamaño de campo de 48 cm. 
 
El módulo de sensibilidad a bajo contraste no se pudo analizar ya que los insertos eran 
indistinguibles del fondo en las imágenes de espesor de corte 0,46 mm obtenidas en 
modo CBCT (figura9 [d]). 
En la tabla 11 se muestran los resultados de UI, parámetro C y desviación estándar de 
valores de contenido de píxeles medidos en un ROI cuadrado de 128 píxeles de lado, en 
el centro de la imagen del módulo uniforme del maniquí CATPHAN para los dos 
protocolos de CBCT analizados (figura 9 [e]). 
 
Tabla 11. Índice de uniformidad (UI), parámetro C y desviación estándar (SD) 
de los valores de contenido de píxeles medido en un ROI de 128 x 128 píxeles 
de la sección uniforme del maniquí CATPHAN. 
Protocolo de 
adquisición CBCT UI (UH) C (UH) SD  
5sDRc 21,31 -6,21 36,1 













frecuencia	  espacial	  (1/mm)	  
CBCT	  5sDR-­‐L	  
CBCT	  5sDRc	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(e) 
 
Figura 9. Imágenes axiales de los módulos del maniquí CATPHAN obtenidas en adquisición rotacional 
modo CBCT. Las imágenes de la izquierda se adquirieron con el protocolo de dosis estándar 5sDRc y las 
de la derecha con el protocolo de baja dosis 5sDR-L. (a) CTP404 módulo de insertos de diferentes 
materiales. (b) CTP528 módulo de alta resolución. (c) CTP528 módulo de fuente puntual. (d) CTP515 
módulo de bajo contraste. (e) CTP515 módulo sección uniforme. 
 
La tabla 12 y la figura 10 muestran los insertos visibles con diferentes diámetros y 
niveles de contraste en las imágenes axiales del maniquí QRM. En la tabla 12 también 
se muestran los valores de Pka y Ka,i,rp medidos por el sistema. Las imágenes se 
adquirieron con los dos protocolos de CBCT y los dos tamaños de campo 48 y 42 cm. 
Las imágenes se reconstruyeron con espesores de corte entre 0,5 y 8 mm. El nivel y 
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Visibilidad de insertos 
5sDRc 48 90 51,37±0,10 310,9±1,2 14,4±0,1 inserto de 1-mm de diámetro y 400 
UH 
inserto de 2-mm de diámetro y 300, 
250 y 200 UH 
para espesores de corte de 0,5; 2, 6 
y 8-mm  
5sDRc 42 90 52,95±0,13 248,2±1,1 14,9±0,1 inserto de 1-mm de diámetro y 400 
UH 
inserto de 2-mm de diámetro y 300, 
250 y 200 UH 
para espesores de corte de 0,5; 2, 6 
y 8-mm 
5sDR-L 48 67 79,02±0,22 108,9±0,7 5,0±0,0 inserto de 2-mm de diámetro y 300 
y 400 UH 
inserto de 3-mm de diámetro y 250 
y 300 UH 
para espesor de corte de 0,5 mm 
inserto de 2-mm de diámetro y 200, 
250, 300 y 400 UH 
para espesor de corte de 2 mm 
inserto de 2-mm de diámetro y 300, 
250 y 200 UH 
inserto de 1-mm de diámetro y 400 
UH para espesores de corte de 6 y 
8 mm 
 
5sDR-L 42 67 80,65±0,03 86,4±0,3 5,2±0,0 inserto de 2-mm de diámetro y 250, 
300 y 400 UH 
inserto de 3-mm de diámetro y 200 
UH para espesor de corte de 0,5 
mm  
inserto de 2-mm de diámetro y 200, 
250, 300 y 400 UH 
para espesor de corte de 2-mm 
inserto de 2-mm de diámetro y 200 
y 250 UH 
inserto de 1-mm de diámetro y 300 
y 400 UH 
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Figura 10. Imágenes axiales del maniquí QRM. Las dos imágenes de la izquierda se adquirieron con el 
protocolo de CBCT 5sDRc y tamaños de campo de 48 y 42 cm. Ambas imágenes se reconstruyeron con 
espesor de corte de 0,5 mm. En las dos se distinguen insertos de diámetro 2 mm con 200, 250 y 300 UH y 
de 1 mm de diámetro con 400 UH. Las dos imágenes de la derecha se adquirieron con el protocolo 5sDR-
L y tamaños de campo de 48 y 42 cm. Las imágenes se reconstruyeron con espesores de corte de 0,5 y 6 
mm. En la primera imagen se distinguen los insertos de 2 mm de diámetro con 400 y 300 UH. En la 
última imagen se distinguen insertos de 1 mm de diámetro con 400 y 300 UH y de 2 mm de diámetro con 
250 y 200 UH. 
 
4.5 Dosimetría de pacientes 
En total se registraron datos de 1199 procedimientos realizados en 888 pacientes desde 
finales de noviembre de 2009 hasta finales de diciembre de 2014. El número de 
procedimientos por paciente se muestra en la tabla 13. Todos los pacientes a los que se 
les realizaron cinco o más procedimientos eran niños con trasplantes cardíacos a los que 
se les habían efectuado biopsias, excepto un niño con cinco procedimientos con una 
atresia pulmonar. 
 
Tabla 13. Número de procedimientos por paciente. 
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En total se realizaron 200 estudios electrofisiológicos, de los cuales 182 fueron 
terapéuticos. El resto incluían 271 cateterismos diagnósticos y 728 terapéuticos. De los 
estudios hemodinámicos, en 68 diagnósticos y en 102 terapéuticos se adquirió 
angiografía 3D en modo CBCT. En 28 cateterismos terapéuticos y en 13 diagnósticos se 
realizaron dos CBCTs. En cinco terapéuticos y en dos diagnósticos se realizaron tres 
CBCTs. En dos procedimientos terapéuticos se realizaron cuatro CBCTs. Cinco CBCTs 
se adquirieron en un estudio diagnóstico y en otro terapéutico, y en un estudio 
terapéutico se realizaron hasta seis CBCTs. En pacientes con lesiones en los dos 
circuitos derecho e izquierdo estaba justificado adquirir más de un CBCT, ya que 
necesitaban estudios diferentes. De los estudios terapéuticos con más de una adquisición 
rotacional un 57% se realizaron durante el primer año de funcionamiento del equipo. Lo 
mismo sucedió con los cateterismos diagnósticos, un 56% de los estudios con más de 
una adquisición rotacional fueron realizados durante el primer año. La repetición de 
CBCT seguramente se debió a la falta de experiencia con esa modalidad de imagen y a 
la dificultad en la sincronización de la inyección de contraste con la adquisición 
rotacional.   
Para la evaluación de los resultados dosimétricos se establecieron grupos de edad 
(inferior a 1 año, entre 1 año y menor de 5 años, entre 5 años y menor de 10 años, entre 
10 años y menor de 16 años y entre 16 años y menor de 20 años). También se realizó 
una clasificación de los resultados de dosis por grupos de peso. Para establecer los 
diferentes grupos se consideraron los cuartiles de la distribución de pesos de los 
pacientes y el intervalo del primer cuartil se dividió en dos. Los grupos establecidos 
fueron: inferior a 5 kg de peso, mayor o igual a 5 kg y menor de10 kg, mayor o igual a 
10 kg y menor de 22 kg, mayor o igual a 22 kg y menor de 40 kg y mayor o igual a 40 
kg. El establecimiento por grupos de edad resultó sencillo, ya que se utilizaron los 
	  	   102	  
grupos recomendados por la Comunidad Europea. En cuanto a los grupos de peso, al no 
existir consenso, se organizaron de la forma descrita anteriormente para tener una 
muestra suficientemente representativa en cada uno de los grupos. 
 
4.5.1 Estudios electrofisiológicos 
Los estudios electrofisiológicos no se clasificaron por grupos de edad ni grupos de peso: 
los diagnósticos porque no se obtuvo una muestra suficientemente numerosa y los 
terapéuticos porque no se pudo demostrar relación entre Pka y Ka,i,rp total de los 
procedimientos y la edad o el peso (figuras 11 y 12). El tiempo total de escopia en estos 
procedimientos varió entre 0,3 y 136,3 minutos. Seguramente, esta variación del tiempo 
de escopia fue debida a la diferente complejidad de los procedimientos y se aprecia en 
las gráficas en donde un número considerable de procedimientos presentaron valores 
elevados de Pka y Ka,i,rp. También se observa que la mayor parte de los estudios se 
realizó en niños en el rango de edad de 10 a 16 años y peso mayor de 22 kg. 
 
Figura 11. Relación entre Pka (cGy.cm2) y Ka,i,rp (mGy) y edad (años) en estudios electrofisiológicos 
terapéuticos. 
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Figura 12. Relación entre Pka (cGy.cm2) y Ka,i,rp (mGy) y peso (kg) en estudios electrofisiológicos 
terapéuticos. 
 
Los datos demográficos de los pacientes a los que se les realizaron estudios 
electrofisiológicos se muestran en la tabla 14. 
 
Tabla 14. Datos demográficos de los pacientes a los que se les realizaron estudios electrofisiológicos. 
 n n por sexo Edad (años) Peso* (kg) Altura* (cm) 
  H M Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. 
Diagnósticos 18 13 5 10,1 12,2 0** 17 36,7 37,4 3,8 80 149,1 159,5 100 173 
Terapéuticos 182 106 76 10,2 10,2 0,1+ 19,6 39,5 38 4 85 149,2 145,5 67 188 
*en seis estudios electrofisiológicos diagnósticos no se conoce la altura de los pacientes. En seis de los terapéuticos no se conoce el peso y en treinta la altura 
H=Hombre M= mujer 
** 1 día 
+ 29 días 
 
En la tabla 15 se muestran los resultados de los valores medio, mediana y tercer cuartil 
(Q75) del tiempo total de escopia, de Pka, Ka,i,rp y número de imágenes de cine de los 
estudios electrofisiológicos. En los parámetros dosimétricos se incluye el intervalo de 
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Tabla 15. Valores medio, mediana y tercer cuartil (Q75) de tiempo total de escopia, Pka, Ka,i,rp y número 
de imágenes de cine en los estudios electrofisiológicos.  
 Tiempo (min)  Pka (cGy.cm2) Ka,i,rp (mGy) número de imágenes de cine 












Media Mediana Q75 




















205 0 175 


















166 0 196 
*IC intervalo de confianza del 95% 
 
En los estudios electrofisiológicos diagnósticos el 80% de la contribución a la media del 
Pka y del Ka,i,rp fue debida a la escopia (el 20% debida al cine), y el 98% a la 
contribución del tubo frontal (el 2% al tubo lateral). Solo en 2 de los 18 procedimientos 
se utilizó el tubo lateral. Esa contribución fue un 91,5% debida a la escopia (8,5% 
debida al cine) en los estudios terapéuticos, y el 87% debida al tubo frontal (13% debida 
al tubo lateral). En estos estudios el tubo lateral se utilizó en 37 de los 182 (20%). En un 
único procedimiento diagnóstico y en cuatro terapéuticos se adquirió CBCT. En el 
procedimiento diagnóstico con CBCT, este representó un 21% del Pka total. En dos 
procedimientos terapéuticos se adquirió un único CBCT que representó un 46 y 27% del 
Pka total respectivamente. En otro procedimiento se adquirieron dos CBCT que 
contribuyeron un 5% al Pka total y en otro procedimiento se adquirieron tres CBCT que 
contribuyeron un 50% al Pka total. 
Si se representa la evolución temporal de Pka en estos estudios, se ve que hay una 
tendencia clara a disminuir y a lo largo del año 2014 se alcanzan valores estables (figura 
13). 
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Figura 13. Serie temporal suavizada en escala logarítmica (con los intervalos de confianza del 95%) de 
los valores Pka para estudios electrofisiológicos terapéuticos. 
 
 
La disminución de la dosis con el tiempo en los estudios electrofisiológicos fue debida a 
que en septiembre de 2010 se introdujo un navegador electroanatómico que no utilizaba 
radiaciones ionizantes. El navegador Navex Ensite versión classic (St Jude Medical, 
Minesota, EE. UU.) utiliza un catéter con un sensor magnético de localización 
incorporado en su punta. Otro sensor magnético se sitúa en la espalda del paciente, y 
bajo la mesa se encuentra un triángulo con tres imanes en los vértices que generan un 
campo magnético. Este sistema realiza un mapeo electromagnético del corazón y 
detecta los cambios de posición del catéter mapeador con respecto al de referencia. El 
sistema de cartografía adquiere la localización del electrodo de la punta del catéter junto 
con su electrocardiograma local y reconstruye un mapa electroanatómico tridimensional 
de la cámara cardíaca codificada en color, con información electrofisiológica relevante 
y en tiempo real. Una de las ventajas de utilizar estos navegadores es que se disminuye 
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Los procedimientos los realizaron dos electrofisiólogos, pero uno de ellos no utilizó el 
navegador. El cardiólogo que lo utilizó realizó más procedimientos; en 2010 realizó el 
24,4% de los estudios electrofisiológicos analizados, y en 2014 el 85,3%. 
 
4.5.2 Cateterismos cardíacos 
En las figuras 14 y 15 se representa Pka y Ka,i,rp frente a la edad y el peso de los 







Figura 14. Relación entre Pka (cGy.cm2) y Ka,i,rp (mGy) y edad (años) en cateterismos cardíacos 
diagnósticos y terapéuticos. 






Figura 15. Relación entre Pka (cGy.cm2) y Ka,i,rp (mGy) y peso (kg) en cateterismos cardíacos 
diagnósticos y terapéuticos. 
 
Los datos demográficos por grupos de edad de los pacientes sometidos a cateterismos 
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Tabla 16. Datos demográficos de los pacientes a los que se les realizaron cateterismos cardíacos 
diagnósticos por grupos de edad. 
Grupos 
de edad 
n n por sexo Edad (años) Peso (kg)* Altura (cm)** 
 H M Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. 
<1 60 32 28 0,4 0,4 0+ 0,9 5,1 4,8 1,8 10,0 58,9 59,0 39 80 
1 a <5 69 36 33 2,8 2,7 1 4,9 11,7 12,4 6,0 19,1 87,6 89,0 65 119 
5 a <10 56 23 33 7,4 7,3 5 9,9 25,0 24,0 12,0 53,0 122,2 123,0 93 148 
10 a <16 52 31 21 13,1 13,2 10 15,9 44,5 42,0 22,0 84,0 148,3 148,5 118 174 
16 a <20 34 20 14 17,4 17,1 16 19,6 56,8 55,0 36,0 94,0 163,8 164,0 143 182 
Total 271 142 129 7,0 5,6 0+ 19,6 24,8 17,0 1,8 94,0 109,3 107,0 39 182 
* en dos de los pacientes a los que se les realizó un cateterismo cardíaco diagnóstico no se conoce el peso 
** y en 44 de los pacientes no se conoce la altura 












Tabla 17. Datos demográficos de los pacientes a los que se les realizaron cateterismos cardíacos 
terapéuticos por grupos de edad. 
Grupos 
de edad 
n n por sexo Edad (años) Peso (kg)* Altura (cm)** 
 H M Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. 
<1 127 72 55 0,5 0,5 0+ 0,9 5,9 6,0 1,5 12,6 61,3 62,0 39 85 
1 a <5 233 97 136 2,9 2,9 1 4,9 13,0 12,9 4,9 26,0 90,4 91,0 60 126 
5 a <10 131 67 64 6,9 6,7 5 9,9 22,2 21,0 8,8 50,0 119,2 119,0 91 145 
10 a <16 179 99 80 12,7 12,5 10,1 15,9 44,3 42,0 21 80,0 149,2 150,0 115 182 
16 a <20 58 25 33 17,5 17,2 16,1 19,9 56,8 55,8 23 100,0 162,5 163,0 125 180 
Total 728 360 368 6,8 5,1 0+ 19,9 24,7 18,0 1,5 100,0 111,7 110,0 39 182 
* en dos de los pacientes a los que se les realizó un cateterismo cardíacoterapéutico no se conoce el peso 




En las figuras 16 y 17 se representa Pka y Ka,i,rp frente a la edad y el peso de los 
pacientes a los que se les realizaron cateterismos cardíacos diagnósticos y terapéuticos 
con adquisición angiográfica rotacional 3D.  
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(b) Terapéuticos con adquisición angiográfica rotacional 3D 
 
Figura 16. Relación entre Pka (cGy.cm2) y Ka,i,rp (mGy) y edad (años) en cateterismos cardíacos 
diagnósticos y terapéuticos con adquisición angiográfica rotacional 3D. 
 
 
(a) Diagnósticos con adquisición angiográfica rotacional 3D 
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(b) Terapéuticos con adquisición angiográfica rotacional 3D 
 
Figura 17. Relación entre Pka (cGy.cm2) y Ka,i,rp (mGy) y peso (kg) en cateterismos cardíacos 
diagnósticos y terapéuticos con adquisición angiográfica rotacional 3D. 
En las tablas 18 y 19 se muestran los datos demográficos de los pacientes a los que se 
les realizó un cateterismo diagnóstico o terapéutico con adquisición angiográfica 3D 
clasificados por grupos de edad. 
 
 
Tabla 18. Datos demográficos de los pacientes a los que se les realizaron cateterismos cardíacos 
diagnósticos con adquisición angiográfica 3D por grupos de edad. 
Grupos 
de edad 
n n por sexo Edad (años) Peso (kg) Altura (cm)* 
 H M Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. 
<1 16 8 8 0,5 0,5 0,2 0,8 5,4 5,8 3,5 7,0 60,5 61,5 51 72 
1 a <5 14 6 8 2,3 1,7 1,0 4,4 10,3 9,0 6,9 15,0 82,3 82,0 65 102 
5 a <10 12 6 6 8,2 8,9 5,6 9,9 29,5 29,0 16,0 49,9 130,2 130,0 111 148 
10 a <16 15 8 7 13,4 13,6 10,5 15,9 54,3 56,0 35,5 74,0 155,1 158,5 130 174 
16 a <20 11 7 4 16,9 16,8 16 18 57,6 59,9 38,5 73,0 166,5 167 143 182 
Total 68 35 33 7,6 7,1 0,2 18 29,1 22,0 3,5 74,0 115,1 125,0 51 182 
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Tabla 19. Datos demográficos de los pacientes a los que se les realizaron cateterismos cardíacos 
terapéuticos con adquisición angiográfica 3D por grupos de edad. 
Grupos 
de edad 
n n por sexo Edad (años) Peso (kg) Altura (cm)* 
 H M Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. Media Mediana Mín. Máx. 
<1 17 10 7 0,5 0,4 0,2 0,9 6,2 6,2 3,2 10,0 63,8 64,0 46 85 
1 a <5 26 14 12 2,9 3,3 1,2 4,6 12,6 11,5 9,0 20,0 90,3 91,5 70 107 
5 a <10 13 10 3 6,9 7,4 5,0 9,5 20,8 19,0 15,8 34,0 117,4 116,0 105 139 
10 a <16 38 23 15 12,9 12,5 10,1 15,9 41,8 41,0 21,0 69,0 148,2 145,0 116 170 
16 a <20 8 1 7 17,8 17,8 16,2 19,9 54,5 57,3 23,0 73,0 157,6 163,5 125 170 
Total 102 58 44 7,9 7,5 0,2 19,9 26,8 20,0 3,2 73,0 117,3 118,5 46 170 
* en catorce de los pacientes a los que se les realizó un cateterismo cardíaco diagnóstico con adquisición angiográfica rotacional 3D no se conoce la altura 
 
 
En la tabla 20 se muestran los resultados de valores medios, mediana y tercer cuartil 
(Q75) del tiempo total de escopia, de Pka, Ka,i,rp y número de imágenes de cine de los 
cateterismos cardíacos diagnósticos y terapéuticos y en las dos últimas filas aquellos en 
los que se les realizó angiografía rotacional 3D. En estos últimos se incluye la 
contribución al Pka y al Ka,i,rp de la angiografía rotacional 3D en valores absolutos y en 
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Tabla 20. Valores medio, mediana y tercer cuartil (Q75) de tiempo total de escopia, Pka, Ka,i,rp y número 
de imágenes de cine en los cateterismos cardíacos. En las magnitudes dosimétricas se muestran los 
intervalos de confianza del 95% (IC). En los cateterismos cardíacos en los que se adquirió angiografía 
rotacional 3D se muestra la contribución al Pka y Ka,i,rp de la angiografía rotacional 3D, los intervalos de 
confianza del 95%, así como en porcentaje respecto al total (valores en azul). 
  Tiempo (min)  Pka (cGy.cm2) Ka,i,rp (mGy) número de imágenes de cine 
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*IC intervalo de confianza del 95% 
n=número de procedimientos 
 
En los cateterismos diagnósticos el 65% de la contribución a la media del Pka y del Ka,i,rp 
fue debida al cine (el 35% debida a la escopia), y el 72% a la contribución del tubo 
frontal (el 28% al tubo lateral) a la media del Pka y del 67% a la contribución del tubo 
frontal (33% al tubo lateral) a la media de Ka,i,rp. En 186 de los 271 cateterismos 
diagnósticos (68,6%) se utilizó el tubo lateral y en 67 se realizó adquisición 
angiográfica rotacional 3D (24,7%).  
Esa contribución fue del 49% debida a la escopia (51% debida al cine) en los estudios 
terapéuticos, y el 72% debida al tubo frontal (28% debida al tubo lateral) a la media de 
Pka y del 68% a la contribución del tubo frontal (32% al tubo lateral) a la media de Ka,i,rp. 
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En 430 de 728 estudios terapéuticos (59%) se utilizó el tubo lateral y en 102 (14%) se 
realizó adquisición angiográfica rotacional 3D. 
En los cateterismos cardíacos diagnósticos en los que se realizó adquisición rotacional 
3D el 67% de la contribución a la media del Pka fue debida al cine y a la media del Ka,i,rp 
la contribución del cine fue del 65%. El tubo frontal contribuyó un 79% a la media del 
Pka y un 71% a la media del Ka,i,rp. De la contribución del tubo frontal el 64% fue debida 
al cine y el 49% de esa contribución fue debida a la adquisición rotacional en Pka y en 
Ka,i,rp el 60% de la contribución del tubo A fue debida a cine y el 34% fue debida a la 
adquisición rotacional. 
En los cateterismos cardíacos terapéuticos en los que se adquirió angiográfica rotacional 
3D las contribuciones fueron similares a las de los estudios diagnósticos con CBCT, 
37% de la contribución a la media del Pka fue debida a escopia; 63% al cine. La 
contribución a la media del Ka,i,rp el 39% fue debida a la escopia y 61% al cine. El tubo 
frontal también contribuyó un 79% a la media del Pka y un 72% a la media del Ka,i,rp. De 
la contribución del tubo frontal el 61% fue debida al cine y el 42% de esa contribución 
fue debida a la adquisición rotacional en Pka y en Ka,i,rp el 57% de la contribución del 
tubo A fue debida a cine y el 27% fue debida a la adquisición rotacional. 
En la tabla 21 se muestran, por grupos de edad, la media, mediana y tercer cuartil (Q75) 
de Pka y Ka,i,rp con los intervalos de confianza del 95% para los cateterismos cardíacos 
diagnósticos (tabla 21 [a]) y terapéuticos (tabla 21 [b]) y para aquellos en los que se ha 
realizado adquisición angiográfica 3D diagnósticos (tabla 21 [c]) y terapéuticos (tabla 
21 [d]). En estos últimos también se muestran los valores de rPka,rot y rKa,i,rp,rot y la 
contribución de estos en porcentaje a Pka y Ka,i,rp; rPka,rot, es Pka  debido a la adquisición 
angiográfica 3D por rotación y rKa,i,rp,rot, Ka,i,rp debido a la adquisición angiográfica 3D 
por rotación. 
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Tabla 21 (a). Media, mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka y Ka,i,rp con los intervalos de confianza del 
95% para cateterismos cardíacos diagnósticos por grupos de edad. 
Grupos de edad 










































































*IC intervalo de confianza del 95% 





Tabla 21 (b). Media, mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka y Ka,i,rp con los intervalos de confianza del 
95% para cateterismos cardíacos terapéuticos por grupos de edad. 
Grupos de edad 









































































*IC intervalo de confianza del 95% 
n= número de procedimientos 




Tabla 21 (c). Media, mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka y Ka,i,rp y rPka,rot y rKa,i,rp,rot (son los valores 
debidos a la adquisición rotacional divididos entre el número de rotacionales [en azul]) con los intervalos 
de confianza del 95% para cateterismos cardíacos diagnósticos con adquisición angiográfica rotacional 
3D por grupos de edad.  
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*IC intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 21 (d). Media, mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka y Ka,i,rp y rPka,rot y rKa,i,rp,rot (son los valores 
debidos a la adquisición rotacional divididos entre el número de rotacionales [en azul]) con los intervalos 
de confianza del 95% para cateterismos cardíacos terapéuticos con adquisición angiográfica rotacional 3D 
por grupos de edad. 
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*IC intervalo de confianza del 95% 
n= número de procedimientos 
 
En la tabla 22 se muestran, por grupos de peso, la media, mediana y tercer cuartil de Pka 
y Ka,i,rp con los intervalos de confianza del 95% para los cateterismos cardíacos 
diagnósticos (tabla 22 [a]) y terapéuticos (tabla 22 [b]) y para aquellos en los que se ha 
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realizado adquisición angiográfica 3D diagnósticos (tabla 22 [c]) y terapéuticos (tabla 
22 [d]). 
 
Tabla 22 (a). Media, mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka y Ka,i,rp con los intervalos de confianza del 
95% para cateterismos cardíacos diagnósticos por grupos de peso. 
Grupos de 
peso 










































































*IC intervalo de confianza del 95% 
n= número de procedimientos 
 
 
Tabla 22 (b). Media, mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka y Ka,i,rp con los intervalos de confianza del 
95% para cateterismos cardíacos terapéuticos por grupos de peso. 
Grupos de 
peso 










































































*IC intervalo de confianza del 95% 
n= número de procedimientos 
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Tabla 22 (c). Media, mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka y Ka,i,rp y rPka,rot y rKa,i,rp,rot (son los valores 
debidos a la adquisición rotacional divididos entre el número de rotacionales [en azul]) con los intervalos 
de confianza del 95% para cateterismos cardíacos diagnósticos con adquisición rotacional 3D por grupos 
de peso. 
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*IC intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 22 (d). Media, mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka y Ka,i,rp y rPka,rot y rKa,i,rp,rot (son los valores 
debidos a la adquisición rotacional divididos entre el número de rotacionales [en azul]) con los intervalos 
de confianza del 95% para cateterismos cardíacos terapéuticos con adquisición rotacional 3D por grupos 
de peso. 
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rKa,i,rp,rot (mGy) 































































































































*IC intervalo de confianza del 95% 
n= número de procedimientos 
 
En las figuras 18 y 19 se representan los datos de la mediana y tercer cuartil (Q75) de 
Pka y Ka,i,rp por grupos de edad y grupos de peso. 
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Figura 18 (a). Valores del tercer cuartil (Q75) y mediana de Pka por tipo de procedimiento (diagnóstico, 
terapéutico, diagnósticos con adquisición rotacional [nR<>0] y terapéuticos con adquisición rotacional 





Figura 18 (b). Valores del tercer cuartil (Q75) y mediana de Ka,i,rp por tipo de procedimiento 
(diagnóstico, terapéutico, diagnósticos con adquisición rotacional [nR<>0] y terapéuticos con adquisición 
rotacional [nR<>0]) y grupo de edad. 
 
 
Figura 19 (a). Valores del tercer cuartil (Q75) y mediana de Pka por tipo de procedimiento (diagnóstico, 
terapéutico, diagnósticos con adquisición rotacional [nR<>0] y terapéuticos con adquisición rotacional 
[nR<>0])  y grupo de peso. 
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Figura 19 (b). Valores del tercer cuartil (Q75) y mediana de Ka,i,rp por tipo de procedimiento 
(diagnóstico, terapéutico, diagnósticos con adquisición rotacional [nR<>0] y terapéuticos con adquisición 
rotacional [nR<>0])  y grupo de peso. 
En la figura 20 se representan los valores medios, la mediana y el tercer cuartil del 
número de imágenes, tiempo total de escopia, Pka y Ka,i,rp de las seis distribuciones 
estudiadas: estudios electrofisiológicos diagnósticos, terapéuticos, cateterismos 
cardíacos diagnósticos y terapéuticos totales y aquellos en los que se ha realizado 
adquisición angiográfica rotacional 3D tanto diagnósticos como terapéuticos. 
 
	  	  
Figura 20. Valores de la media, mediana y tercer cuartil de tiempo total de escopia, número de imágenes, 
Pka y Ka,i,rp por tipo de procedimiento (diagnóstico, terapéutico, diagnósticos con adquisición rotacional, 
terapéuticos con adquisición rotacional, estudios electrofisiológicos diagnósticos y terapéuticos). 
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En la figura 21 se representan los valores del tercer cuartil (Q75) de Pka y Ka,i,rp de 
cateterismos diagnósticos y terapéuticos con adquisición rotacional 3D y la contribución 




Figura 21. Valores del tercer cuartil de Pka y Ka,i,rp y la contribución del CBCT por rotación, clasificados 
por grupos de edad y peso. 
 
 
En la figura 22 se representa la evolución temporal de Pka en los cateterismos 
terapéuticos. 
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Figura 22. Serie temporal suavizada en escala logarítmica (con los intervalos de confianza del 95%) de 
los valores Pka para cateterismos terapéuticos. 
 
El incremento de Pka observado en la figura en 2013 coincide con que uno de los 
hemodinamistas, con más de diez años de experiencia, se fue a trabajar a otro hospital (a 
principios de marzo de 2013) y fue sustituido por un cardiólogo con poca experiencia en 
estudios hemodinámicos infantiles. Los estudios hemodinámicos los realizaron dos 
médicos. En la gráfica se aprecia la curva de aprendizaje del nuevo cardiólogo, que 
desde su incorporación en el año 2013 realizó el 45% de todos los cateterismos 
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   5. DISCUSIÓN 
 
5.1 Dosimetría y calidad de imagen para los modos de escopia y cine 
La caracterización del equipo permitió obtener información de la dosis por imagen para 
los diferentes modos de operación, tanto en fluoroscopia como en cine. También 
permitió conocer la influencia del espesor del maniquí, es decir, el tamaño de los 
pacientes según los protocolos seleccionados. Una evaluación visual de las imágenes no 
es suficiente para decidir si los ajustes del equipo son adecuados para obtener imágenes 
de calidad aceptable con valores de dosis razonables. En las tablas 1 a 4 se observa que 
los valores de ESAK se incrementaron al aumentar el espesor de PMMA como era 
esperable. ESAK para modo de escopia varió entre 0,6 y 20,8 µGy/imagen cuando el 
espesor de PMMA se aumentó de 4 a 20 cm para un tamaño de campo de 32 cm. Para el 
modo de cine (LV3040) y mismo tamaño de campo esos valores variaron entre 6,6 y 
163,6 µGy/imagen. Cuanto mayor era el tamaño de campo, menor era la dosis para el 
mismo espesor de PMMA. Cada incremento de 4 cm en el espesor del paciente significó 
duplicar o incluso triplicar la dosis a la entrada en escopia. En cine los correspondientes 
aumentos de dosis variaron entre 1,7 y 2,6. Por tanto, los cardiólogos deben tener en 
cuenta que si se compara el cine con la escopia el aumento de ESAK/imagen es un 
factor entre 3 y 12 veces superior. Como este equipo permite grabar las series de 
escopia en formato DICOM, si no se requiere una alta calidad de imagen, debe 
considerarse como una alternativa para documentar parte del procedimiento.80 El 
control automático de exposición limitó los cambios en el voltaje, que se mantuvo 
prácticamente constante al variar el espesor de PMMA, y aumentó los mA. En escopia 
se introdujo el filtro de cobre, que redujo la ESAK debido a que elimina los fotones de 
baja energía que no contribuyen en la formación de la imagen, pero que son absorbidos 
por los tejidos superficiales del paciente. En el modo de cine LV3040, no se introdujo 
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filtro de cobre y el voltaje fue mayor que en el modo de escopia, excepto para 4 cm de 
PMMA. En el modo de cine pediátrico Card<12 kg se introdujo filtro de cobre, y el 
voltaje ajustado por el control automático de exposición fue menor que para el 
protocolo de cine LV3040. Para tamaño de campo 22 cm y espesor de PMMA entre 4 y 
8 cm, al seleccionar el protocolo de cine pediátrico (Ped<12 kg) en vez del modo de 
cine LV3040, la ESAK/imagen disminuyó entre 3 y 2,2 veces para la misma 
ESAK/imagen de escopia. Debido al movimiento cardíaco en niños, la falta de nitidez 
de la imagen se debe controlar con la utilización de escopia pulsada. Un ancho de pulso 
de 8 ms es adecuado para adultos, pero en niños pequeños debe ser inferior a 5 ms.82 En 
los protocolos y modos evaluados se utilizaron pulsos de anchura inferiores a 4 ms para 
espesores menores de 16 cm, que son adecuados para cardiología pediátrica. 
La calidad de imagen se evaluó con tres parámetros numéricos. La relación señal-ruido 
(SNR) varió entre 5,86 (para 4 cm de PMMA, tamaño de campo de 22 cm y FLPed<12 
kg) y 2,21 (para 20 cm de PMMA, tamaño de campo de 32 cm y FL3040) para escopia. 
Para modo de cine LV3040 varió entre 15,28 (para 4 cm de PMMA y tamaño de campo 
de 32 cm) y 4,44 (para 20 cm de PMMA y tamaño de campo de 48 cm). Estos 
resultados, mostrados en la figura 5, indican que, al aumentar el espesor del paciente y 
para mantener la calidad de imagen, el control automático de dosis requirió dosis 
mayores, aunque no resultó posible mantener la misma relación señal-ruido para los 
pacientes de mayor tamaño (la variación de SNR con el tamaño de campo está 
relacionada con el modo en que el equipo graba la señal). Para modo de escopia y 
tamaños de campo de 48 y 42 cm el sistema utilizó un modo de agrupación de 
contenidos de los píxeles (“binned”); en el panel plano el contenido de dos píxeles 
horizontales y dos verticales se agrupa. En modo cine, el modo “binned” se utilizó en 
los tamaños de campo 48, 42 y 32 cm. En la tabla 23 se muestran los tamaños de las 
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matrices y píxeles/mm para los diferentes tamaños de campo y modos de adquisición. 
La mayor diferencia de la relación señal-ruido entre escopia y cine ocurrió para el 
tamaño de campo de 32 cm, ya que en escopia se adquirió con tamaño de matriz de 
1240 x 1240 píxeles y sin agrupar el contenido de los píxeles (“unbinned”), mientras 
que en cine se adquirió con agrupación (“binned”) y tamaño de 720 x 720 píxeles. 
 
Tabla 23. Tamaños de imagen y modos de archivo (“binned”, “unbinned”) para distintos modos de 
adquisición y tamaños de campo. 
Modo de adquisición Tamaño de campo (cm) Tamaño de imagen 
ancho x alto (n.º píxeles) 
(modo) 
Píxeles/mm 








Fluoroscopia 32 1240 x 1240 
(“unbinned”) 
6494 
Cine 720 x 720 
(“binned”) 
3247 





Por tanto, la peor relación señal ruido se obtuvo para el modo de escopia y tamaño de 
campo de 32 cm. La relación señal ruido en escopia fue menor que en cine. Para 
espesores de 4 y 8 cm, eligiendo el protocolo pediátrico de escopia FL ped<12 kg, la 
relación señal ruido fue mayor que seleccionando el protocolo FL. 
La FOM ha sido utilizada por otros autores para evaluar el coste, en términos de 
dosis/imagen, para obtener una determinada calidad de imagen.86,92 La FOM mostró una 
tendencia decreciente al aumentar el espesor de PMMA: disminuyó al variar el tamaño 
de campo entre 48 y 32 cm en escopia. La FOM mayor para fluoroscopia se obtuvo para 
tamaño de campo de 22 cm y 4 cm de PMMA en el protocolo Ped<12 kg. En modo cine 
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fue casi constante al variar el tamaño de campo entre 48 y 32 cm (figura 6). La FOM 
debe utilizarse únicamente para comparar imágenes adquiridas en el mismo modo (cine 
o fluoroscopia) pues existen grandes variaciones en ruido entre ambas.93 
La figura 7 muestra que el parámetro utilizado para evaluar la resolución espacial en 
alto contraste (HCSR) empeoró al aumentar el espesor del maniquí, debido al 
incremento de radiación dispersa. En escopia HCSR mejoró al disminuir el tamaño de 
campo (figura 7 [a]). El comportamiento es el mismo en cine excepto para 4 y 8 cm de 
PMMA, que disminuyó para tamaño de campo de 32 cm. La resolución en pares de 
líneas depende del modo de adquisición, siendo mayor para cine que para escopia, 
excepto para el tamaño de campo de 32 cm debido al modo en que el sistema almacenó 
la señal: modo agrupado (“binned”) para cine y sin agrupar (“unbinned”) en escopia; al 
combinar los contenidos de píxeles se pierde resolución espacial. 
El ajuste de los protocolos de escopia y cine es adecuado para pediatría. Al aumentar el 
espesor del paciente el control automático de exposición incrementó los mAs por pulso 
y limitó el ancho de pulso a menos de 5 ms, excepto para espesores mayores de 16 cm. 
La utilización de ese ancho de pulso en exploraciones pediátricas permite “congelar” 
adecuadamente las imágenes dinámicas del corazón.82,94 El equipo dispone de filtros 
que modifican espectralmente el haz y mejoran la calidad de imagen reduciendo la dosis 
de radiación. En este equipo se puede seleccionar fácilmente el número de pulsos/s, y en 
este caso los operadores lo redujeron en escopia a un valor pequeño de 3 pulsos/s.  
Una técnica para reducir la dosis en pacientes pediátricos, que no se utilizó en esta sala 
de La Paz, es retirar la rejilla antidifusora. Hay autores que lo recomiendan para 
pacientes de espesores inferiores a 6 cm, peso inferior a 6 kg95 o peso inferior a 10 kg,49 
siempre a criterio del cardiólogo que realice la intervención. Existen diferentes estudios 
realizados sobre calidad de imagen y dosis en cardiología intervencionista64,84,93,96,97 y 
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algunos específicos de pediatría,49,65,80,95 pero los resultados obtenidos no son 
directamente comparables, ya que dependen del equipo, (tecnología y antigüedad), los 
ajustes y protocolos utilizados y la manera de realizar las medidas. Por tanto, los 
resultados de dosis y calidad de imagen obtenidos nos sirven para realizar un análisis 
comparativo de los diferentes modos y protocolos utilizados, para comprobar que el 
equipo es adecuado para efectuar cateterismos cardíacos pediátricos y ayudar a los 
cardiólogos a utilizar las capacidades del sistema en cuanto a calidad de imagen a 
niveles de dosis adecuadas.68,82 
Estos estudios realizados con objetos de test poseen el inconveniente de que no tienen 
en cuenta las estructuras anatómicas ni el movimiento asociado a los procedimientos 
reales. 
 
5.2 Comparación dosimétrica entre el modo de “cone beam CT" y modo cine 
La adquisición de series del maniquí de cabeza de 16 cm de diámetro con el protocolo 
de CBCT de dosis estándar (5sDRc) significó incrementar tres veces D(0), Pka y Ka,i,rp 
respecto a la adquisición de las mismas series con el protocolo de CBCT de baja dosis 
(5sDR-L). Este aumento fue mayor en el maniquí de cuerpo de 32 cm de diámetro 
(tabla 8). Variando el diámetro del maniquí de 16 a 32 cm D(0) aumentó 7,5 veces para 
el protocolo 5sDR-L y 10 veces para el protocolo 5sDRc. El promedio de la dosis 
periférica a 1 cm de la superficie (Dp) creció de un factor 1,7 para el maniquí de cabeza 
y protocolo de baja dosis (5sDR-L) a 2,8 para el maniquí de cuerpo y protocolo estándar 
(5sDRc) respecto a la dosis central (D0). La adquisición simultánea con ambos planos 
de 133 imágenes del maniquí de cabeza en modo cine con protocolo pediátrico (card 
<12 kg) implicó un Pka similar al obtenido con una adquisición angiográfica 3D de una 
serie en el protocolo de baja dosis (5sDR-L), pero mayor Ka,i,rp. Al seleccionar el 
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protocolo de cine utilizado para pacientes de más de 12 kg (LV3040), se obtuvo una 
reducción del 24% en Pka comparado con la adquisición angiográfica 3D con el 
protocolo de dosis estándar (5sDRc), pero con Ka,i,rp similar. La diferencia es que en 
modo rotacional la dosis piel se distribuye en los diferentes ángulos de proyección.  
 
5.3 Calidad de imagen en el modo de “cone beam CT” 
En la tabla 11 se observa que los valores medidos de las UH no concordaron con la 
referencia en las imágenes de CBCT. Estas diferencias son debidas al aumento de la 
dispersión generada en el CBCT, aunque no tiene especial importancia en estudios 
cardíacos, ya que los cardiólogos seleccionan la ventana de visualización de manera 
subjetiva. 
Las imágenes 3D adquiridas con el protocolo 5sDR-L y filtro normal tuvieron mejor 
resolución espacial a todas las frecuencias que las adquiridas con el protocolo 5sDRc y 
filtro de suavizado (figura 8). El protocolo de baja dosis utilizó menor potencial, filtro 
de 0,1 mm de cobre y tamaño de foco pequeño (0,6 mm); el protocolo de dosis estándar 
utilizó un tamaño de foco de 1 mm, alrededor de 90 kVp y sin filtración adicional. 
En las imágenes de CBCT se aprecia que la parte central de la imagen es hipodensa si la 
comparamos con la periferia. Este efecto se explica por corrección inexacta del efecto 
de endurecimiento del haz (tabla 11 y figura 9 [e]).  
Como se observa en la tabla 11 y en la figura 9, las imágenes de CBCT adquiridas con 
el protocolo de baja dosis fueron más ruidosas que las obtenidas con el modo estándar 
(5sDRc). La desviación estándar en el ROI cuadrado de 128 píxeles de lado en el centro 
de la imagen del módulo uniforme del maniquí CATPHAN fue del orden de 4,5 veces 
mayor en la imagen adquirida con el protocolo de baja dosis. 
La figura 10 y la tabla 12 muestran que se pudieron distinguir insertos de 1 mm de 
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diámetro con 250 UH cuando se reconstruyeron imágenes adquiridas con el protocolo 
de CBCT de baja dosis (5sDR-L) y tamaño de campo de 48 cm con espesor de corte de 
8 mm. Por tanto, pudieron visualizarse estructuras de alto contraste y pequeño tamaño 
durante procedimientos angiográficos. 
Cuando se adquiere un CBCT y a consecuencia del tamaño de campo, se genera mucha 
radiación dispersa, que hace que las imágenes sean muy ruidosas. Una forma de 
disminuir ese ruido es colimando el campo. El sistema permite colimar en la dirección 
cráneo-caudal, aunque en la práctica clínica no se realizó. Colimando se reduciría la 
dosis a los pacientes y se mejoraría la calidad de imagen. 
El análisis de calidad de imagen en modo fluoroscopia, cine y CBCT se realizó en modo 
estático, sin tener en cuenta los movimientos del paciente, lo que puede considerarse 
una limitación. Hay que tener precaución al utilizar dispositivos, ya que las imágenes 
rotacionales muestran una imagen promediada entre sístole y diástole a lo largo del 
ciclo cardíaco. 
 
5.4 Dosimetría de pacientes 
 
5.4.1 Estudios electrofisiológicos 
La fluoroscopia se utiliza en los estudios electrofisiológicos de ablación con 
radiofrecuencia. A causa de las radiaciones ionizantes, su uso conlleva riesgos 
inherentes. Por tanto, es muy importante reducir la exposición a la radiación. No existen 
valores de niveles de dosis de referencia diagnósticos de estudios electrofisiológicos en 
niños. En este estudio los niveles de referencia locales se han establecido como los 
valores del tercer cuartil de Pka, Ka,i,rp, tiempo total de escopia y número de imágenes de 
la distribución analizada (tabla 24).  
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Tabla 24. Niveles locales de dosis de referencia para estudios electrofisiológicos.  
Procedimientos Pka (cGy.cm2) Ka,i,rp (mGy) Tiempo de escopia (min) Número de imágenes 
Diagnósticos 1133,2 83,2 17,1 175 
Terapéuticos 1306,9 194,2 33,3 196 
 
En Europa el valor de referencia para estudios electrofisiológicos está definido para 
adultos40: es de 35 Gy.cm2 para Pka y tres veces superior al valor obtenido en nuestro 
estudio de pacientes pediátricos. En el caso de los adultos, para establecer valores de 
referencia se incluyeron además de estudios diagnósticos y ablaciones con 
radiofrecuencia, implantes de marcapasos e implantes de desfibriladores. 
Los valores de niveles locales de referencia de tiempos de escopia y magnitudes 
dosimétricas obtenidos en nuestros estudios terapéuticos son mayores que los obtenidos 
por Gellis et al.98 Este estudio incluye 42 pacientes de edades comprendidas entre 4,8 y 
21,1 años (mediana 14,1 años) y entre 18,2 y 75 kg de peso (mediana 51 kg). Gellis 
obtiene un valor de mediana de tiempo total de escopia de 16,4 minutos frente a los 21,1 
obtenidos en nuestro estudio. El valor de mediana de Pka y Ka,i,rp es casi la mitad que el 
que obtenemos en nuestro estudio: 343,2 cGy.cm2 frente a 627,7 cGycm2 y 45,4 mGy 
frente a 84,2 mGy. Gellis había incorporado protocolos de niños según peso: menor de 
20 kg, entre 20 y 40 kg y mayor de 40 kg, con tasas de entrada al detector entre 10 y 40 
nGy/imagen. En nuestro estudio la tasa de 36 nGy/imagen está implementada en el 
protocolo pediátrico de pacientes  de menos de 12 kg de peso y en el otro protocolo de 
45 nGy/imagen. Por tanto, debemos implementar protocolos específicos para estudios 
electrofisiológicos en donde no parece que sea tan importante la calidad de imagen. 
Miyake et al. han efectuado un estudio prospectivo aleatorio controlado en niños de 
peso mayor o igual a 25 kg y de edad mayor o igual a 8 años con anatomía cardíaca 
normal y taquicardia supraventricular a los que se les han realizado estudios 
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electrofisiológicos con ablación por radiofrecuencia.99 La mitad se realiza con 
fluoroscopia (grupo de control) y la otra mitad con fluoroscopia y un navegador similar 
al utilizado en este estudio en La Paz. El resultado es que el uso del navegador reduce el 
valor de la mediana del tiempo de escopia un 59% (18,3 minutos en el grupo de control 
frente a 7,5 minutos) y la dosis de radiación un 72%. En la figura 13 se observa la 
disminución a lo largo del tiempo de los valores de Pka para estudios electrofisiológicos 
terapéuticos obtenidos en nuestro centro. Esta disminución es debida a que en 
septiembre de 2010 se introduce un navegador Navex Ensite versión classic de St Jude 
Medical (Minesota, EE. UU.) para la manipulación de catéteres. El sistema funciona 
mediante señales eléctricas y permite la reducción de los tiempos de escopia.100–102 Los 
estudios electrofisiológicos fueron realizados por dos electrofisiólogos: uno realizó un 
entrenamiento continuo con el sistema y el otro, que no utilizó el navegador, realizó 
menos estudios, lo que llevó a que las curvas de dosis disminuyeran progresivamente en 
el tiempo. 
La variación de la dosis por procedimiento depende de la técnica y del equipo utilizado, 
del tipo de examen, de los protocolos utilizados y de la diferente complejidad de los 
estudios, así como del tamaño del paciente. La mayor contribución a la media del Pka 
fue debida a la escopia (el 80% en estudios diagnósticos y el 91,5% en estudios 
terapeúticos).  
Se debe realizar un estudio más detallado, donde se clasifiquen los casos en función del 
sustrato de la arritmia y el uso o no de navegadores que no emplean radiaciones 
ionizantes.  
 
5.4.2 Cateterismos cardíacos 
Este estudio se llevó a cabo en un hospital universitario con un volumen considerable de 
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cateterismos cardíacos pediátricos y los datos dosimétricos se recogieron durante más 
de cinco años. Representa uno de los estudios que recoge datos de un número 
considerable de procedimientos en cuanto a la contribución de la angiografía rotacional 
3D a la dosis total en cateterismos cardíacos. 
En la tabla 20 se muestran los valores de mediana y percentil 75 de Pka, Ka,i,rp, tiempo de 
escopia y número de imágenes de cine para procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
del total de la muestra y del subconjunto con adquisición rotacional. Para los estudios 
diagnósticos con un tiempo similar de escopia, se obtuvieron valores mayores de Pka y 
Ka,i,rp en el total de la muestra, debido a mayor adquisición de series de cine. En los 
cateterismos diagnósticos el 65% de la contribución a la media del Pka fue debida al cine 
y en los estudios terapéuticos el 51%. En el 24,7% de los estudios diagnósticos y en el 
14% de los estudios terapéuticos se realizó adquisición angiográfica 3D. La 
contribución del CBCT a la mediana de Pka fue de 21,5% en los estudios diagnósticos y 
14,2% en los estudios terapéuticos. A la mediana de Ka,i,rp esa contribución fue de 7,7% 
en los estudios diagnósticos y 5,7% en los terapéuticos. La contribución fue mayor en 
Pka porque, al ser un producto de kerma en aire por área, en las adquisiciones de CBCT 
el tamaño de campo (área) fue grande y tuvo mucho peso. Las dimensiones medidas en 
la entrada del detector y sin colimar fueron 27 cm x 37 cm seleccionando 48 cm de 
tamaño de campo y 27,5 cm x 27,5 cm seleccionando 42 cm. La mediana de Pka para 
adquisición rotacional fue de 187,2 cGy.cm2, con un intervalo de confianza del 95% 
entre 116,4 y 329,8 cGy.cm2 para una muestra de pacientes con mediana de edad 7,1 
años y 22 kg para los estudios diagnósticos. Para los estudios terapéuticos el valor de la 
mediana fue de 172,7 cGy.cm2 con un intervalo de confianza del 95% entre 124,6 y 
229,9 cGy.cm2 para una muestra de pacientes de mediana de edad de 7,5 años y 20 kg 
de peso. Si los corregimos por el peso, estos valores son inferiores a los obtenidos por 
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Glöckler et al.103, que obtiene un valor de la mediana de 111 cGy.cm2 para una muestra 
de valor de mediana de edad 3,5 años y 14,4 kg. En su estudio, la adquisición en modo 
CBCT fue responsable del 37% de la dosis total por procedimiento. 
En nuestro estudio se obtuvo una correlación moderada entre el peso del paciente y Pka 
correspondiente (r varía entre 0,447 para los estudios diagnósticos y 0,697 para los 
estudios terapéuticos con adquisición rotacional) y entre la edad de los pacientes y Pka (r 
varía entre 0,432 para los estudios diagnósticos y 0,692 para los estudios terapéuticos 
con adquisición rotacional). Esta correlación indica que la distribución de pacientes se 
pudo estratificar por grupos de edad o grupos de peso para establecer los valores de 
niveles de referencia de dosis. Es necesario establecer niveles específicos de referencia 
para diagnóstico en pediatría en cateterismos cardíacos debido a la gran dispersión de 
los tamaños de los pacientes y, por tanto, de la dosis. En las tablas 25 y 26 se resumen 
los niveles locales de dosis de referencia obtenidos de Pka y Ka,i,rp (como el valor del 
tercer cuartil) por grupos de edad y peso para procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos con y sin adquisición tomográfica en modo CBCT y la contribución de 
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Tabla 25. Niveles locales de dosis de referencia (Pka [cGy.cm2] y Ka,i,rp [mGy]) para cateterismos 
cardíacos diagnósticos y terapéuticos pediátricos con y sin adquisición angiográfica rotacional en modo 
CBCT por grupos de edad. Se muestran los niveles de referencia de Pka y Ka,i,rp por adquisición rotacional 





Diagnósticos con CBCT Terapéuticos Terapéuticos con CBCT 
Grupos de edad (años) 
Pka (cGy.cm2) 
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Tabla 26. Niveles locales de dosis de referencia (Pka [cGy.cm2] y Ka,i,rp [mGy]) para cateterismos 
cardíacos diagnósticos y terapéuticos pediátricos con y sin adquisición angiográfica rotacional en modo 
CBCT por grupos de peso. Se muestran los niveles de referencia de Pka y Ka,i,rp por adquisición 





Diagnósticos con CBCT Terapéuticos Terapéuticos con CBCT 
Grupos de peso (kg) 
Pka (cGy.cm2) 
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Los niveles locales de referencia de Pka obtenidos en procedimientos diagnósticos 
fueron mayores que en los procedimientos terapéuticos para todos los grupos de edad, 
excepto para los mayores de 16 años, y para todos los grupos de peso. En cambio, 
cuando se utilizó el CBCT los niveles locales de referencia de Pka en procedimientos 
terapéuticos fueron mayores que en los diagnósticos, excepto para el grupo de peso 
mayor o igual a 40 kg porque los procedimientos en los que se utilizó esta técnica de 
imagen fueron más complejos. La contribución de cada CBCT al Pka varió entre 6,7 y 
14% cuando se evaluó por grupo de edad, y la contribución al Ka,i,rp fue menor (de 2,5% 
a 5,9%) debido al tamaño de campo de las adquisiciones rotacionales. Cuando se evaluó 
por grupo de peso, la contribución de cada CBCT al Pka varió entre 5,7 y 16,1% y al 
Ka,i,rp entre un 2 y un 5%. 
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Asimismo, los valores de referencia de Ka,i,rp en procedimientos diagnósticos con CBCT 
disminuyeron respecto a los valores de referencia en los procedimientos diagnósticos en 
tres grupos de edad y en cuatro grupos de peso. En los terapéuticos con CBCT los 
valores de referencia aumentaron en todos los grupos de edad y de peso con respecto a 
los procedimientos terapéuticos porque en los procedimientos diagnósticos el 65% de la 
contribución a la dosis a los pacientes fue debida al cine. A causa del tamaño de campo 
de la adquisición rotacional, en Pka el 49% de la contribución del tubo frontal fue 
provocada por la adquisición rotacional. En cambio esa contribución en Ka,i,rp fue del 
34%. En los procedimientos terapéuticos el 51% de la contribución al Pka y al Ka,i,rp fue 
debida al cine, y se incrementó considerablemente en los procedimientos terapéuticos 
con adquisición rotacional (63% en Pka y 61% en Ka,i,rp).  
Al no existir NRD en este tipo de estudios en niños, los resultados obtenidos debemos 
compararlos con datos publicados. Las tablas 27, 28 y 29 resumen resultados de trabajos 




Tabla 27. Comparación de valores de mediana y tercer cuartil de Pka publicados para procedimientos 
cardíacos diagnósticos por grupos de edad.	  
Pka (Gy.cm2) 
(n)*Mediana – tercer cuartil 
Grupo de edad 
(años) 
Úbeda et al. 
(2012)+ 
Verghese et al. 
(2012)+ 
Dragusin et al. (2008)** Úbeda et al. 
(2015)*** Este estudio 
<1 (76)   1,0 (242) 7,4-14,4 (9) 2,7-4,1  (27) 2,5-5,4 1,2  (60) 2,3-4,4 
1-<5 (80)   1,5 (134) 13,9-22,2 (19) 5,1-8,0  (24) 5,8-9,4 1,7  (69) 4,9-9,8 
5-<10 (39)   2,2 (85) 16,5-24,9 (34) 7,1-12,3 2,8  (56) 10,6-20,3 
10-<16 (30)   7,9 (130) 34,2-60,3 (13) 9,9-16,6 7,3 (52) 20,9-37,1 
16-<20  (212) 82,8-184,0   (34) 26,3-57,4 
Total (225) 1,5   (200) 2,8 (271) 5,9-17,1 
*número de procedimientos evaluados 
+ Mediana 
** Divide en 6 grupos de edad, 0 a 30 días, >1 a 12 meses, >1 a 3 años, >3 a 5 años, >5 a 10 años, >10 a 15 años 
*** Solo valor de tercer cuartil 
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Tabla 28. Comparación de valores de mediana y tercer cuartil de Pka publicados para 
procedimientos cardíacos terapéuticos por grupos de edad.	  
Pka (Gy.cm2) 
(n)*Mediana – tercer cuartil	  
Grupo de edad 
(años) 
Úbeda et al. (2012) + Dragusin et al. (2008)** Úbeda et al. 
(2015)*** 
Este estudio 
<1 (74)    0,9 (12) 4,8-6,5  (49) 5,9-9,2 1,1 (127) 2,0-4,0 
1-<5 (123) 1,4 (29) 7,5-12,5  (14) 9,5-22,2 1,9 (233) 2,3-6,5 
5-<10 (58)   1,9 (31) 17,1-27,0 3,2 (131) 6,2-15,1 
10-<16 (64)   4,5 (12) 46,8-74,4 8,7 (179) 15,6-35,9 
16-<20    (58) 37,8-91,9 
Total (319) 1,7  (317) 2,5 (728) 3,9-14,9 
* número de procedimientos evaluados 
+ Mediana 
** Divide en 6 grupos de edad, 0 a 30 días, >1 a 12 meses, >1 a 3 años, >3 a 5 años, >5 a 10 años, >10 a 15 años 
*** Solo valor del tercer cuartil 
 
Tabla	   29.	   Comparación de valores de mediana de Pka publicados para procedimientos cardíacos 
(diagnósticos y terapéuticos) por grupos de edad.	  
Pka (Gy.cm2)  
(n)* Mediana  Grupo	  de	  edad	  (años)	   Martínez	  et	  al.	  	  (2007)	   Rassow	  et	  al.	  (2000)**	   Úbeda	  et	  al.	  (2012)	   McFadden	  et	  al.	  (2013)***	   Glatz	  et	  al.	  (2014)	   Batcher	  et	  al.	  (2005)	  <1	   	  (47)	  1,9	   (155)	  	  4,0	  	  (91)	  	  	  	  3,8	  (250)	  	  5,0	  
(150)	  0,9	   (83)	  1,9	   	   	  
1-­‐<5	   	  (52)	  2,9	   (405)	  6,0	  (377)	  9,0	   (203)	  1,5	   (129)	  4,2	   	   	  5-­‐<10	   	  (25)	  4,5	   (404)	  11	   (97)	  2,1	   (85)	  5,8	   	   	  10-­‐<16	   (13)	  15,4	   (294)	  17	   (94)	  5,0	   (48)	  12,9	   	   	  16-­‐<20	   	   (138)	  23	   	   (9)	  17,8	   	   	  Total	   	   	   	   (354)	  5,6	   (2265)	  7,6	   (60)	  4,5	  
* número de procedimientos evaluados 
** grupos de edad de 0 a 0,02; 0,02-0,1; >0,1-0,5; >0,5-2; >2-5; >5-10; >10-15; >15-21 años 
*** Valores medios 
 
 
En los procedimientos diagnósticos (tabla 27) los valores obtenidos son similares a los 
publicados por Dragusin et al.59 de pacientes hasta 5 años de edad. A partir de esa edad 
los valores obtenidos en nuestro estudio son mayores, pero menores a los de Verghese 
et al.47 En los procedimientos terapéuticos (tabla 28) los valores obtenidos son menores 
a los obtenidos por Dragusin et al. para todos los grupos de edad. En el estudio de 
Dragusin también se utiliza un equipo biplano con panel plano, pero el tamaño del 
detector es de 20 x 20. El estudio de Verghese se lleva a cabo en un hospital americano 
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con cuatro equipos, tres de ellos con configuración biplano. Los procedimientos 
terapéuticos los clasifica por tipo de procedimiento y los valores obtenidos son mayores 
que los obtenidos en nuestro caso para todos los grupos de edad. Los valores obtenidos 
en nuestro estudio son mayores que los obtenidos por Úbeda et al. para todos los grupos 
de edad.34,51 En el estudio de Úbeda los cardiólogos han sido formados en protección 
radiológica, y se han llevado a cabo programas del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) de optimización de la dosis. Los datos publicados por 
McFadden et al., que aparecen en la tabla 29, representan los niveles locales de 
referencia para diagnóstico establecidos en un centro pediátrico en Europa (Reino 
Unido)36. Teniendo en cuenta que los establece como los valores medios y no como los 
valores del tercer cuartil de la distribución, y que no puede demostrar diferencias 
estadísticas significativas entre los estudios diagnósticos y terapéuticos, serían 
comparables a los valores medios de la distribución por grupos de edad de nuestro 
estudio. 
Existe un estudio retrospectivo llevado a cabo en un hospital americano, que estratifica 
816 procedimientos terapéuticos y 1449 diagnósticos en grupos de peso.48 Los grupos 
de peso difieren de los establecidos en este estudio y son: inferior a 5 kg, 5 a 12,5 kg, 
12,5-25, 25-45, 45-65 y mayor de 65. Aunque es una sala de cateterismos cardíacos 
pediátricos, la mediana de edad es 4,3 años y el rango varía de 0 días a 68,9 años. En los 
cateterismos diagnósticos, la mediana y el valor del tercer cuartil de Pka y Ka,i,rp son 
parecidos a los de nuestro estudio, pero para grupos de peso de más de 25 kg Glatz et al 
obtienen valores mayores. En los procedimientos terapéuticos los valores de Pka y Ka,i,rp 
obtenidos en nuestro estudio son inferiores a los obtenidos por Glatz, así como el 
tiempo total de escopia (tabla 30). 
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Tabla 30. Comparación de valores de mediana y tercer cuartil (Q75) de Pka, Ka,i,rp y tiempo de 
escopia para cateterismos cardíacos diagnósticos y terapéuticos por grupos de peso obtenidos en 





Pka (cGy.cm2) Ka,i,rp (mGy) tiempo escopia (min) 
Mediana Q75 Mediana Q75 Mediana Q75 
Diagnóstico <5 190,8 361,2 69,5 145,5   
<5* 224 349 62 106   
[5,10) 346 552,5 68,4 135,4   
[5,12,5)* 418 663 97 149   
[10,22) 601,7 1328,4 96,1 216,5   
[12,5-25)* 945 1552 133 229   
[22,40) 1535,8 2633,1 205 353   
[25-45)* 2722 4290 332 557   
≥40 2577,3 5735,9 258,9 639,4   
[45-65)* 5595 9071 559 1040   
≥65* 8959 14784 946 1774   
TOTAL 599,5 1714 105,7 251,8 14,5 25,2 
Total* 612 2330 121 310 15 23 
Terapéutico <5 129,8 233,2 46,5 110,3   
<5* 258 367 82,5 112   
[5,10) 218,8 406,3 57,1 107   
[5,12,5)* 656 1380 136 287   
[10,22) 293,7 871,4 60,2 162,2   
[12,5-25)* 1296 3128 221 476   
[22,40) 753,9 2213,7 127 327,7   
[25-45)* 6586 9693 832 1349   
≥40 2638,6 5161,1 286,4 651,6   
[45-65)* 8514 14404 950 1512   
≥65* 15841 38969 1774 3875   
Total 397,7 1498,6 75,1 251,2 12,9 25,7 
Total* 1051 4315 212 655 25 43 
*Datos de Glatz 
 
En cuanto a los valores dosimétricos debidos a la adquisición rotacional, los valores 
obtenidos de Pka por grupo de edad son mayores a los medidos por Glatz et al. en 
maniquíes que simulan desde pacientes neonatos hasta pacientes adultos.70 El equipo y 
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protocolos utilizados son los mismos que los empleados en este estudio. Hay que tener 
en cuenta que el sistema utiliza control automático de exposición y variará en función 
del espesor del paciente y que es difícil de simular con maniquíes. 
Peters et al.73 calculan la dosis efectiva en 14 pacientes a los que se les han realizado 17 
adquisiciones rotacionales en una sala de cateterismos cardíacos infantiles con un 
equipo similar al utilizado en este estudio. Obtienen una mediana de dosis efectiva de 
1,6 mSv, que varía entre 0,7 y 4,9 mSv. La dosis efectiva estimada es independiente de 
la edad, altura y peso. Encuentran correlación entre la dosis efectiva y Pka, Ka,i,rp y 
corriente del tubo. No obstante, debe destacarse que la ICRP desaconseja el uso de la 
magnitud dosis efectiva por la gran incertidumbre que supone su estimación y mucho 
más en pediatría. Cuando la adquisición rotacional se realiza sin colimación, la media 
de Pka que obtienen es de 937 cGy.cm2 (± 468) y cuando se colima es de 549 cGy.cm2 (± 
263). Esos valores son superiores al mayor valor medio obtenido en nuestro estudio de 
398,2 cGy.cm2 para los cateterismos terapéuticos con adquisición rotacional.  
El trabajo de Reinke et al.71 estima la dosis efectiva en maniquíes antropomórficos y 
dosimetría de termoluminiscencia en un equipo similar al utilizado en nuestro estudio, 
pero con detectores planos de menor tamaño 20 x 20. Para los dos protocolos utilizados, 
las dosis efectivas varían entre 0,05 y 0,73 mSv, siendo estas mayores para pacientes 
adultos. 
Sería conveniente diferenciar los procedimientos en función de la complejidad de los 
mismos, pero en pediatría resulta complicado porque, además, hay que agruparlos por 
peso o edad y se necesitaría una muestra muy grande para que sea representativa. Como 
en las intervenciones terapéuticas en malformaciones cardíacas se utilizan diferentes 
técnicas en cada procedimiento,57 algunos autores no recomiendan diferenciar los 
procedimientos en función de su complejidad.  
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Se ha realizado la clasificación típica por grupos de edad. Actualmente se tiende a 
clasificar a los niños por grupos de peso, ya que en grupos de edad existe un amplio 
espectro de tamaños. Los grupos de edad están claramente establecidos, pero todavía no 
hay consenso en los grupos de peso. Los elegidos en este estudio se decidieron 
basándose en la muestra para que los diferentes grupos tuviesen un número similar de 
pacientes. Los valores de referencia deben ayudar a los intervencionistas a optimizar las 
dosis de radiación utilizadas en los procedimientos. Como no se ha establecido todavía 
niveles nacionales ni europeos de referencia para diagnóstico en cateterismos cardíacos 
pediátricos, los valores propuestos pueden servir a otros centros. Se debería impulsar la 
creación de un registro nacional de dosis para refinar estos valores propuestos.  
Cuando se incorpora una nueva técnica de imagen que utiliza radiaciones ionizantes, 
como el CBCT, es muy importante conocer los riesgos asociados y, por tanto, las dosis 
de radiación. Nuestro estudio recoge datos de un gran número de pacientes reales y la 
contribución a la dosis total del CBCT a los cateterismos cardíacos pediátricos 
clasificados por grupos de edad y grupos de peso. Aunque recoge datos en un solo 
centro, puede ser útil en otros hospitales en los que se quiera incorporar esta técnica. A 
los niños con malformaciones congénitas que se someten a cateterismos cardíacos se les 
suelen hacer otras pruebas de imagen de rayos X, como, por ejemplo, una tomografía 
computarizada. Sería interesante desarrollar una investigación para ver en cuántos 
pacientes a los que se les ha realizado CBCT se podría evitar el estudio de TC y así 
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   6. CONCLUSIONES 
 
1. Se realizó la caracterización en dosis y calidad de imagen de un equipo biplano 
con capacidad de adquisición angiográfica rotacional 3D dedicado a cardiología 
intervencionista pediátrica.  
2. Se evaluaron las dosis y la calidad de las imágenes obtenidas en los diferentes 
modos de operación y en los dos protocolos disponibles para el modo CBCT (“Cone 
Beam CT”). Cuando se utiliza el protocolo de CBCT de baja dosis, se consigue 
reducir la dosis a los pacientes en un factor 3 (en promedio) respecto a la utilización 
del modo de CBCT estándar, manteniendo una calidad de imagen suficiente. 
3. Los niveles locales de referencia para diagnóstico en cateterismos cardíacos 
diagnósticos y terapéuticos se establecieron usando el tercer cuartil de la 
distribución de valores por grupos de edad (inferior a 1 año, entre 1 y 5 años, entre 5 
y 10 años, entre 10 y 16 años y mayor o igual a 16 años) y por grupos de peso 
(inferior a 5 kg, de 5 a 10 kg, de 10 a 22 kg, de 22 a 40 kg y mayor o igual a 40 kg). 
Normalizando al valor de referencia del producto kerma-área para el grupo de edad 
entre 1 y 5 años, los resultados para los diferentes grupos de edad fueron: 45%, 
100%, 208%, 379% y 587% para estudios diagnósticos y 41%, 100%, 233%, 554% 
y 1419% en los estudios terapéuticos. Para los grupos de peso, normalizando al 
valor de referencia del producto kerma-área  para el grupo de peso entre 5 y 10 kg, 
esos valores fueron 37%, 100%, 240%, 477% y 1038% para estudios diagnósticos y 
24%, 100%, 214%, 545% y 1270% para estudios terapéuticos.  
4. Se cuantificó la contribución del “cone beam CT” a esos valores de referencia. La 
contribución por adquisición rotacional al nivel de referencia local del producto 
kerma-área por grupos de edad varió entre el 14% para estudios terapéuticos de 
niños menores de 1 año y el 6,7% para estudios terapéuticos de niños de edad 
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comprendida entre 5 y 10 años. Por grupos de peso, esa contribución varió entre el 
16,1% en niños de peso menor de 5 kg y estudios diagnósticos y 5,7% para estudios 
terapéuticos de niños de peso entre 10 y 22 kg. 
5. El impacto del uso del “cone beam CT” no supone un incremento sustancial de 
dosis a los pacientes frente al beneficio de la información diagnóstica que aporta. El 
“cone beam CT” permite una caracterización tridimensional de vasos y estructuras 
adyacentes, lo que evita el traslado del paciente a otra sala, más administraciones de 
contraste y una posible anestesia adicional. Los resultados obtenidos en dosis a los 
pacientes están dentro del rango de valores que se han publicado en la literatura 
científica en los estudios en los que no se ha utilizado el “cone beam CT”, aunque 
en este estudio se utilizó esa modalidad de imagen en un 14% de los estudios 
terapéuticos y en un 25% de los estudios diagnósticos. 
6. Para 200 estudios electrofisiológicos realizados en pacientes pediátricos con un 
peso medio de 10 kg y con una edad media de 10 años, se establecieron niveles 
locales de referencia para diagnóstico a partir de los valores del tercer cuartil de las 
distribuciones del producto kerma-área y kerma en aire incidente en el punto de 
referencia de entrada al paciente, tiempo de escopia y número de imágenes de cine. 
El valor de referencia del producto kerma-área para estudios terapéuticos resultó ser 
1,15 veces mayor que para los estudios diagnósticos. Los niveles de referencia no se 
clasificaron por grupos de edad ni grupos de peso: los diagnósticos porque no se 
obtuvo una muestra suficientemente numerosa y los terapéuticos porque no se pudo 
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Abstract
The aim of this study was to calculate the contribution of 3D rotational 
angiography to radiation doses received by paediatric patients in a cardiac 
catheterisation laboratory. The percentage increase in the median value of air 
kerma-area product due to cone beam CT was 33 and 16% for diagnostic and 
therapeutic procedures, respectively. Results are presented separately for five 
age groups and ten weight groups. Several methods for reducing radiation 
from 3D rotational angiography are suggested and patient doses are compared 
with previously published values.
Keywords: cone beam CT, dosimetry, paediatric, cardiac catheterisation, 
rotational angiography
(Some figures may appear in colour only in the online journal)
1. Introduction
The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 
indicated that one of the main sources of artificial radiation to the world population is 
interventional cardiology (IC) (UNSCEAR 2008, 2013). Such procedures are complex and 
may involve prolonged irradiation, subjecting patients and operators to higher radiation 
doses than those encountered in general radiology (Dowling et al 2008). Particular attention 
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should be paid to the radiation doses received by paediatric patients as they are more sen-
sitive to radiation (Bacher et al 2005). Lifetime cancer risk for those exposed as children 
may be 2 or 3 times higher than for a population exposed at all ages. Children are more 
radiosensitive than adults with respect to leukaemia and thyroid, skin, breast and brain 
cancers (UNSCEAR 2013). There is currently research interest in the potential effects on 
children of high radiation dose medical procedures involving interventional fluoroscopy 
(UNSCEAR 2013). There has also been a dramatic increase in the number and type of 
paediatric cardiac interventions performed (Hijazi and Awad 2008). Complex percutaneous 
coronary interventions and cardiac electrophysiological procedures are associated with high 
radiation doses and sometimes result in patient skin doses high enough to cause radiation 
injury and increased risk of cancer. Treatment of congenital heart disease in children is of 
particular concern (ICRP 2013).
The complexity of IC procedures, and consequently the exposure to radiation involved, 
is variable. Radiation protection is an aspect of care that should not be neglected. Radiation 
exposure should be minimised during collection of diagnostic information, following opti-
misation criteria. That means performing safe and efficacious examinations in such a way 
that the required image is obtained with the lowest possible radiation dose. There is a need to 
specify reference levels for diagnostic procedures in paediatric IC; these levels could then be 
used as a benchmark for the optimisation process.
Multi-slice spiral computed tomography (CT) is an imaging technique which can be used 
to obtain detailed 3D images of cardiovascular anatomy, it has been used successfully to 
diagnose several forms of congenital heart disease; however when invasive catheter study 
is indicated for diagnostic or therapeutic purposes three-dimensional rotational angiography 
(3D-RA), also referred to as cone beam CT (CBCT), may be preferable to conventional multi-
slice CT. This is because CBCT images can easily be obtained without lengthy catheterisation 
and can be immediately and accurately related to real-time fluoroscopy to give a 3D overlay 
roadmap in the cardiac catheterisation laboratory (Glatz et al 2010). CBCT is potentially 
useful for paediatric cardiac catheterisation; having the ability to acquire high resolution 3D 
images of vascular volumes and the option of visualising complex spatial relationships from 
any angle offers clinical benefits in planning and guiding surgical and non-surgical interven-
tions. The fusion of 3D reconstructions with live fluoroscopic images during catheterisation 
could be used to find the best fluoroscopic angle during catheter-based interventions, to guide 
the wire or catheter in difficult vascular crossings, to choose the most appropriate material 
for catheterisation or to define and achieve the optimal position for implants such as stents or 
valve prostheses (Glöckler et al 2011).
Several evaluations of patient radiation doses in paediatric IC, grouped by age, have been 
published recently (Boothroyd et al 1997, Rassow et al 2000, Martinez et al 2007, Ubeda et al 
2012, Verghese et al 2012, Glatz et al 2014) but there have been almost no studies of patient 
doses in CBCT in the context of paediatric IC (Wielandts et al 2010, Reinke et al 2013). 
The ICRP has published a draft report ‘Radiological Protection in Cone Beam Computed 
Tomography (CBCT)’, which is currently subject to public consultation.5 Paediatric cardiolo-
gists need to know the radiation dose patients receive when CBCT is used, in order to justify 
the use of this new imaging technique and optimise protocols.
This paper presents patient dose values, grouped by age, for a sample of paediatric patients 
who underwent diagnostic and interventional cardiac procedures, and distinguishes the CBCT 
contribution to total radiation dose.
5 www.icrp.org/page.asp?id=198
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2. Materials and methods
Clinical procedures were performed using a biplane x-ray angiography Siemens Artis 
Zee VC13, equipped with a generator of 80 kW at 100 kV, customised for paediatric IC. 
The system was characterized using the protocols agreed during the SENTINEL and 
DIMOND European programs (Faulkner et al 2008, Vano et al 2011). It was equipped 
with two flat detectors, a frontal detector measuring 30  ×  38 cm (48 cm diagonal) and a 
lateral detector measuring 20  ×  20 cm (25 cm diagonal). It was one of the first systems 
installed in Europe allowing CBCT acquisitions in paediatric cardiology. The flat detec-
tors are mounted on the C-arm of the angiography system and move through a 200° range 
around the patient. CBCT operates on the same principle as conventional CT, with the 
exception that an entire volumetric image is acquired during a single (partial) rotation of 
source and detector; this is possible because it uses 2D detectors rather than the 1D detec-
tors used in conventional CT.
Two fluoroscopy protocols (FL Ped < 12 kg, and FL 3040) and two cine acquisition modes 
(Card < 12 kg and LV3040 (‘left ventricle’) were selected for paediatric cardiac applications. 
The default fluoroscopy mode is 10 pulses s−1, but operators usually use 3 pulses s−1. The 
equipment was adjusted for the paediatric fluoroscopy protocol with an air kerma (ICRU 
2005) at the entrance of the detector set at 0.036 μGy per frame and for the FL3040 proto-
col set at 0.045 μGy per frame. In cine mode the default configuration was 30 frames s−1 and 
this was used routinely. Paediatric cine acquisition was configured with an air kerma at the 
entrance of the detector set at 0.109 μGy per frame; the left ventricle protocol acquisition was 
set at 0.17 μGy per frame. Additional filtration (automatic in this system), from 0.1 to 0.9 mm 
Cu and virtual collimation were available. The distance from the isocentre to the floor was 
107 cm and the distance from the focus to the isocentre was 75 cm.
CBCT image acquisition was performed using the Siemens system with the following 
parameters: 200° rotation with an angulation step of 1.5°; 5 s acquisition time; projection on 
30  ×  40 cm flat-panel detector with a field of view measuring 48 or 42 cm along the diago-
nal. Two rotational acquisition modes were used: a cardiac diagnostic protocol, 5sDRc, and 
a low dose protocol, 5sDR-L. Image acquisition was performed at 26.6 frames s−1, with a 5 s 
acquisition time and automatically adapted tube current; using a fixed tube voltage of 90 kVp 
with no additional copper filter set at 0.36 μGy per image under the high dose protocol and a 
67 kVp 0.1 mm copper filter set at 0.1 μGy per image under the low dose protocol. The system 
allows the user to collimate from top to bottom to reduce radiation scatter before doing the 3D 
rotational run in order to improve image quality.
The angiography system was equipped with an ionisation transmission chamber integrated 
into the collimator housing to measure air kerma-area product (Pka) (ICRU 2005)
The method recommended by the European Commission Consortium’s SENTINEL pro-
gram (Faulkner et al 2008) was used to collect patient dose data. The following data were 
recorded at the end of the procedures (as part of the patient dose report; see figure 1): proce-
dure code; patient age, gender weight and height; Pka; number of cine series; total number of 
cine frames and duration of fluoroscopy. Note that a CBCT series (called ‘DYNAAUT’) in 
this case with 133 frames and a Pka of 226.7 µGy m2 was also included.
The sample of procedures was divided into therapeutic and diagnostic groups. The total 
Pka for every patient corresponds to the sum of the Pka values for each C-arm of the biplane 
system, adjusted using the appropriate calibration factor (to take into account the attenuation 
of radiation by the table and the mattress when the frontal C-arm was used), 0.79 for the fron-
tal C-arm (identified as A) and 0.86 for the lateral C-arm (identified as B). The Pka meter was 
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verified in situ using a calibrated ionisation chamber (Radcal 10  ×  5–60).6 The calibration 
procedure and determination of beam area were carried out according to the recommenda-
tions of the International Atomic Energy Agency (IAEA 2007). Calibration coefficients varied 
by ±15% with an uncertainty of less than 2%.
3. Results
Between 23 November 2009 and 14 May 2013, radiation data were collected for 756 proce-
dures (77% therapeutic) involving 592 patients. The World Health Organisation7 defines a 
child as a person under 19 years unless national laws establish an earlier limit. We investigated 
patients under 20 years because children with congenital cardiac malformations are followed 
in the Paediatric Cardiology Department until this age.
Table 1 shows demographic data for the sample of patients.
CBCT scans were acquired for 109 patients, 18.4% of the sample. Table 2 shows demo-
graphic data for this sub-sample of patients.
Tables 3(a) and (b) summarise Pka values for all diagnostic and therapeutic procedures by 
age and weight respectively. Tables 4(a) and (b) provide similar information for CBCT proce-
dures, separating out the Pka component due to CBCT.
Figure 1. Example of patient dose report.
6 http://www.radcal.com
7 http://www.who.int
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Figures 2(a) and (b) present median Pka values for diagnostic and therapeutic CBCT proce-
dures respectively, grouped by age and weight.
The number of CBCT acquisitions per patient varied, there were 1 (68 patients); 2 (30 
patients); 3 (6 patients); 4 (2 patients), 5 (2 patients) or 6 (1 patient) runs. Table 5 shows total 
Pka and Pka per patient for the CBCT runs.
Figure 3 relates Pka values from CBCT per 3D-RA run to patient weight. Pka seems 
to increase slightly with weight. We removed 9 very complex procedures with Pka val-
ues >700 cGy.cm2 from the sample for this analysis.
Figures 4(a) and (b) relate total Pka values per procedure (<10 000 cGy.cm2) to weight for 
diagnostic and therapeutic procedures respectively.
4. Discussion
Tables 3 and 4 show median Pka values for diagnostic and therapeutic procedures for the entire 
sample and for the sub-sample of procedures involving CBCT acquisitions. The maximum 
Pka was higher for diagnostic procedures than therapeutic procedures due to differences in 
difficulty and complexity and the greater proportion of cine series acquisitions. Twenty-two 
percent of diagnostic and 12% of therapeutic procedures involved CBCT. CBCT was respon-
sible for about 33% of total Pka in diagnostic procedures and 16% in therapeutic procedures. 
A single CBCT run increased Pka by 12%; two runs increased it by 23%. The median Pka from 
CBCT was 238 cGy.cm2 (range: 35.0–4240.3) for a sample of patients with a median age of 








<1 126 5.2 (1.5–11.5)
1 to <5 205 2.4 (1.0–4.0) 12.0 (4.9–48.0)
5 to <10 143 6.9 (5.0–9.0) 23.4 (8.8–50.0)
10 to <16 221 12.1 (10.0–15.0) 43.5 (16.0–84.2)
16 to <20 61 16.9 (16.0–19.0) 58.8 (23.0–100.0)
Entire sample 756 6.0 (0–19.0) 20.2 (1.5–100.0)
Table 2. Demographic data for the sample of patients with CBCT acquisitions.










<1 Diagnostic 9 5.6 (3.5–7.0)
Therapeutic 7 5.9 (5.0–8.0)
1 to <5 Diagnostic 8 1.5 (1.0–4.0) 9.5 (6.9–15.0)
Therapeutic 23 3.0 (1.0–4.0) 11.8 (5.0–20.0)
5 to <10 Diagnostic 5 8.0 (6.0–9.0) 29.0 (18.0–49.4)
Therapeutic 8 7.0 (5.0–8.0) 19.0 (16.5–24.0)
10 to <16 Diagnostic 8 13.0 (10.0–14.0) 44.9 (26.0–74.0)
Therapeutic 25 12.0 (10.0–15.0) 43.0 (21.0–55.0)
16 to <20 Diagnostic 8 16.0 (16.0–18.0) 53.0 (38.5–73.0)
Therapeutic 8 17.0 (16.0–19.0) 57.3 (23.0–73.0)
Entire sub-sample 109 7.5 (0–19.0) 21.0 (4.0–74.0)
Patients were assigned to weight categories with category boundaries at 10 kg intervals.
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7.5 years (range: 0–19.0) and median weight of 21.0 kg (range: 3.5–74.0). These results are 
similar to those of Glöckler et al (2011) who reported a median Pka of 111 cGy.cm2 (range: 
19.3–1295.7) for a group with median age of 3.5 years (range: 0–42.5) and median weight of 
Figure 2. (a) Median Pka values for diagnostic procedures with CBCT. (b) Median Pka 
values for therapeutic procedures with CBCT.
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Table 5. Total Pka for cases with CBCT and Pka due to CBCT runs.
Total Pka (cGy.cm2)
Pka due to CBCT (cGy.cm2) 
(% due to CBCT)





1 68 2371.3 1055.0
234.6 126.0
(10%) (12%)
2 30 2472.6 1415.5
655.2 331.5
(26%) (23%)
3 6 3698.3 2702.5
1042.3 718.0
(28%) (27%)
4 2 1020.0 1020.0
489.5 489.5
(48%) (48%)
5 2 6809.0 6809.0
2446.0 2446.0
(36%) (36%)
6 1 2328.0 2328.0
318.0 318.0
(14%) (14%)
Figure 3. Relationship between Pka (cGy.cm2) per rotation due to CBCT and weight 
(kg). Nine procedures with Pka  >  700 cGy.cm2 per rotation were removed from the 
sample for this analysis.
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14.4 kg (range: 2.4–91.0). Adjusting our Pka values on the basis of the correlation between 
Pka per rotation and weight, we obtain a hypothetical Pka of 92.9 cGy.cm2 for a group with 
median weight of 14.4 kg. Glöckler et al calculated that CBCT was responsible for 37% 
(range 6–100%) of the total radiation dose per procedure for their sample.
Figure 4. (a) Relationship between total Pka (cGy.cm2) and weight (kg) for all 
diagnostic procedures with Pka < 10 000 cGy.cm2. Four procedures for which the total 
Pka > 10 000 cGy cm2 were removed from the sample for this analysis. (b) Relationship 
between total Pka (cGy.cm2) and weight (kg) for all therapeutic procedures with 
Pka < 10 000 cGy.cm2. Eleven procedures for which the total Pka > 10 000 cGy cm2 were 
removed from the sample for this analysis.
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Figure 3 shows the lack of correlation between Pka due to CBCT and body weight, this 
is due to the complexity of the procedures and the acquisition protocols used. The correla-
tion between total Pka and weight is even lower, because in a biplane system the dose from 
postero–anterior projections may be related to weight but in lateral projections it is related to 
thorax size and to the complexity of the procedure.
Table 6. (a) Comparison of reported median Pka values by age group for paediatric 
diagnostic and therapeutic cardiac procedures. (b) Comparison of median Pka values 











et al  
(2012)
This paper
<1 1.0 7.43 1.80
1 to <5 1.5 13.99 4.67
5 to <10 2.2 16.47 6.03














1 to <5 1.4 2.57
5 to <10 1.9 6.09
































<1 1.9 12 3 0.9 4.6 1.82
1 to <5 2.9 24 5 1.5 8.3 4.1 3.08
5 to <10 4.5 48 10 2.1 11.5 6.03
10 to <16 15.4 98 18 5.0 24.7 12.12
16 to <20 33.51
Entire sample 7.6 4.98
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Tables 6(a) and (b) summarise previous studies which have reported radiation doses in pae-
diatric IC by age group (Boothroyd et al 1997, Rassow et al 2000, Bacher et al 2005, Martinez 
et al 2007, Ubeda et al 2012, Verghese et al 2012). We have also included a recent paediatric 
study which excluded electrophysiological procedures (Glatz et al 2014).
This comparison shows that median Pka values were higher in our sample than in the sam-
ple investigated by Ubeda et al (2012). Ubeda et al investigated patients attending the largest 
paediatric hospital in Chile. This hospital uses a specially adapted x-ray system and the cardi-
ologists have been trained in radiological protection and involved in several IAEA programs 
to improve management of radiation doses. The biplane system used in this hospital does not 
have a CBCT acquisition mode. Measured radiation doses in our hospital where CBCT acqui-
sition are involved, compare favourably to other reported doses.
5. Conclusions
We have reported Pka values for five age groups and weight groups and specified the contribu-
tion from CBCT. These data can be used to optimise paediatric IC procedures. Knowing the 
percentage increase in dose for each CBCT run improves our ability to estimate the trade-off 
between clinical benefit and radiation risk. The dose values reported here can be used by other 
paediatric hospitals for comparison purposes and as a guide to the need for action to optimise 
procedures. CBCT improves diagnostic accuracy and can be used to guide interventions but 
the associated radiation should be considered. Procedures to reduce the radiation dose, such as 
collimating prior to image acquisition and removing the antiscatter grid for newborn patients, 
should be implemented.
Acknowledgments
Corredoira acknowledges the support of the Spanish Nuclear Safety Council in the framework 
of the 2012–2014 call for projects on Radiological Protection.
References
Bacher K, Bogaert E, Lapere R, De Wolf D and Thierens H 2005 Patient-specific dose and radiation risk 
estimation in pediatric cardiac catheterization Circulation 111 83–9
Boothroyd A, McDonald E, Moores B M, Sluming V and Carty H 1997 Radiation exposure to children 
during cardiac catheterization Br. J. Radiol. 70 180–5
Dowling A, Gallagher A, O´Connor U, Larkin A, Gorman D, Gray L and Malone J 2008 Acceptance 
testing and QA of interventional cardiology systems Radiat. Prot. Dosim. 129 291–4
Faulkner K, Malone J, Vano E, Padovani R, Busch H P, Zoetelief J and Bosmans H 2008 The SENTINEL 
project Radiat. Prot. Dosim. 129 3–5
Glatz A C, Patel A, Zhu X, Dori Y, Hanna B D, Gillespie M J and Rome J J 2014 Patient radiation 
exposure in a modern, large-volume, pediatric cardiac catheterization laboratory Pediatr. Cardiol. 
35 870–8
Glatz A C, Zhu X, Gillespie M J, Hanna B D and Rome J J 2010 Use of angiographic CT imaging 
in the cardiac catheterization laboratory for congenital heart disease JACC Cardiovasc. Imaging  
3 1149–57
Glöckler M, Koch A, Greim V, Shabaiek A, Rüffer A, Cesnjevar R, Achenbach S and Dittrich S 2011 
The value of flat-detector computed tomography during catheterization of congenital heart disease 
Eur. Radiol. 21 2511–20
Hijazi Z M and Awad S M 2008 Pediatric cardiac interventions JACC Cardiovasc. Interv. 1 603–11
E Corredoira et alJ. Radiol. Prot. 35 (2015) 179
195
IAEA 2007 TRS457 International Atomic Energy. Dosimetry in Diagnostic Radiology: an International 
Code of Practice (Technical Report Series no. 457) (Vienna: International Atomic Energy Agency)
ICRP 2013 Radiological protection in cardiology ICRP Publication 120 Ann. ICRP 42
ICRU 2005 Patient Dosimetry for X Rays Used in Medical Imaging (ICRU Report 74) (Bethesa, MD: 
International Commission on Radiological Units and Measurements)
Martinez L C, Vano E, Gutierrez F, Rodriguez C, Gilarranz R and Manzanas M J 2007 Patient doses 
from fluoroscopically guided cardiac procedures in pediatrics Phys. Med. Biol. 52 4749–59
Rassow J, Schmaltz A A, Hentrich F and Streffer C 2000 Effective doses to patients from paediatric 
cardiac catheterization Br. J. Radiol. 73 172–83
Reinke G, Halbfaß  J, Dittrich S, Banckwitz R, Köhler C, Achenbach S, Rompel O and Glöckler M 
2013 3D rotational angiography in congenital heart disease: estimation of radiation exposure Open 
J. Radiol. 3 124–9
Ubeda  C, Vano  E, Miranda  P and Leyton  F 2012 Pilot program on patient dosimetry in pediatric 
interventional cardiology in Chile Med. Phys. 39 2424–30
UNSCEAR 2008 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Sources 
and Effects of Ionizing Radiation Report to the General Assembly with Scientific, Annexes vol 1 
Sources United Nations, New York
UNSCEAR 2013 United Nations Scientific Committe on Effects of Atomic Radiations Source and 
Effects of Ionization Radiation Report to the General Assembly with Scientific, Annexes vol 1 
Sources United Nations, New York
Vano E, Ubeda C, Miranda P, Leyton F, Durán A and Nader A 2011 Radiation protection in pediatric 
interventional cardiology: an IAEA PILOT program in Latin America Health Phys. 101 233–7
Verghese G R, McElhinney D B, Strauss K J and Bergersen L 2012 Characterization of radiation exposure 
and effect of a radiation monitoring policy in a large volume pediatric cardiac catheterization lab 
Catheter Cardiovasc. Interv. 79 294–301
Wielandts J Y, De Buck S, Ector J, Lagerche A, Willems R, Bosmans H and Heidbuchel H 2010 3D 
cardiac rotational angiography: effective radiation dose and image quality implications Europace 
12 194–201
E Corredoira et alJ. Radiol. Prot. 35 (2015) 179
491
Journal of Radiological Protection
Corrigendum: Patient doses in 
paediatric interventional cardiology: 
impact of 3D rotational angiography  
(2015 J. Radiol. Prot. 35 179)
E Corredoira1, E Vañó2, C Ubeda3 and F Gutiérrez-Larraya4
1 Medical Physics and Radiation Protection Service, Hospital Universitario La Paz, 
Madrid, Spain
2 Radiology Department, Medicine School, Universidad Complutense and Hospital 
Universitario San Carlos, Madrid, Spain
3 Medical Technology Department, Radiological Sciences Center, Faculty of the 
Science of Health Tarapacá University, 18 de septiembre 2222, Arica, Chile
4 Paediatric Cardiology Department, Hospital Universitario La Paz, Madrid, Spain
E-mail: eva.corredoira@salud.madrid.org
Received 27 August 2014, revised 6 January 2015
Accepted for publication 7 January 2015
Published 9 June 2015
In the paper Patient doses in paediatric interventional cardiology: impact of 3D rotational 
angiography (2015 J. Radiol. Prot. 35 179), there is an error in table 3; In the weight groups 
column 60 to  <70 must be replaced by 50 to  <60; 70 to  <80 must be replaced by 60 to  <70; 
80 to  <90 must be replaced by 70 to  <80; 90 to  <100 must be replaced by 80 to  <90 and  >100 
must be replaced by 90 to  ≤100.
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